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L’objectif principal de ce projet est d’évaluer l’efficacité pratiqtie d’un
système commercial de téléradiologie peu coûteux. L’objectif secondaire est de
dresser une liste des considérations des professionnels impliqués en téléradiologie
afin de l’utiliser pour faciliter l’implantation de technologies de téléradiologie.
L’étude d’efficacité comprend une évaluation technique avec des mires
spécifiques et une étude descriptive où 7 radiologistes ont comparé les images
numérisées de 61 cas cliniques de poumons, os et abdomen aux films originaux. Une
entrevue avec 4 professionnels impliqués en téléradiologie a permis de dresser la liste
des considérations utilisée durant le processus d’implantation.
Le remplacement du numériseur et l’implantation d’un algorithme de
linéarisation de la chaîne d’imagerie ont pallié aux faiblesses du système original.
L’image numérisée et corrigée est de qualité diagnostique dans plus de 96% des cas.
Dans 77% des cas, les radiologistes étaient aussi confiants d’identifier autant
d’anomalies sur les images numériques que sur films originaux.
Les considérations des professionnels impliqués dans l’implantation d’une
technologie de téléradiologie sont de quatre ordres :1) l’utilisation adéquate de la
technologie, 2) la télécommunication sécuritaire et confidentielle des données
cliniques. 3) le protocole d’entente interétablissernents qui définit les responsabilités
professionnelles et légales des intervenants et 4) le lieu de conservation des données
cliniques et le cadre de leur gestion.
L’implantation d’une technologie de téléradiologie démontrée comme
efficace n’est complète que si les considérations des intervenants sont tenues en
compte.
Abstract
The main objective of this study is to evaluate the effectiveness of an
inexpensive teleradiology commercial system. A secondary objective is to draw a list
of frequently asked questions refiecting main preoccupations of teleradiology users.
The use ofthis list wouÏd facilitate the installation ofteleradiology systems.
The effectiveness study comprises first a technical cvaluation using specific
phantoms and second, a descriptive clinical sttidy where 7 radiologists cornpared
numerical images of 61 cases of titngs, bones and abdomen to original films. An
interview with 4 health professionats working in teleradiology allowed us to draw the
list ofconcerns related to its implementation.
System improvement vas the result of replacing the original film digitizer by
one with a better resoltition and of implementing an imaging chain linearization
algorithm into the system. Images digitized with this improved system were of
diagnostic quality in more than 96% of the cases. In 77% of the cases, rad iologists
were confident to identify the same number ofabnormalities on digitized images as
on original films.
Issues raised by teleradiology health professionals can be listed into four
categories of questions regarding: I) adequate utilization of the technology, 2) safe
transfer ofconfidential clinical data on the network, 3) radiology services agreement
between health centers that defines professional and legal responsibilities of health
professionals in either centre. and 4) management and storage ofclinical data.
The adequate and complete installation of an effective teleradiology
technology showed may imply that these concerns be fully addressed.
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Introduction
Le processus d’évaluation des technologies de la santé
Le contenu de ce mémoire repose stir les principes fondamentaux de
l’évaluation des technologies en santé. Il s’agit d’une forme de recherche sur les
politiques de la santé qui identifie les principaux questionnements reliés à ces
politiques, évalue les impacts de diverses solutions alternatives et qui présente les
résultats (Battista et Hodge. 1999).
Plusieurs volets devraient être traités simultanément lors de l’évaluation des
technologies. Parmi ceux-ci, il peut y avoir une évaluation technique, clinique.
économique, sociale, légale et éthique. L’évaluation proprement dite se concentre sur
l’efficacité théorique ou pratique de la technologie, ou sur son efficience, dans un
contexte bien déterminé.
Même si l’évaluation des technologies médicales est en soi un processtis de
recherche basé sur des données probantes. elle s’en distingue selon cinq critères
• son orientation vers les politiques de la santé,
• son contenu et son processcis multidisciplinaires,
• sa façon d’intégrer l’information, soit par la génération de données
primaires, par l’examen de bases de données ou par la synthèse de
l’information.
• son orientation vers la dissémination des résultats et la communication
de l’information,
• sa façon d’intégrer les résultats dans un processus de décision, servant
ainsi les décideurs du réseau de la santé.
La pratique de l’évaluation des technologies s’oriente vers l’aide aux
décideurs. La manière de disséminer les résultats du projet d’évaluation revêt une
importance capitale. Elle est aussi importante, sinon plus importante, que la
méthodologie utilisée dans le projet. Le processtis d’évaluation doit réussir à
développer une réflexion qui dépasse les conclusions tirées des données probantes,
de manière à en arriver à une décision éclairée.
L’évolution très rapide et la diversité des technologies, dans le domaine de la
santé, introduisent une vision renouvelée de l’évaluation des technologies
comprenant une communication pius interactive entre les chercheurs et les décideurs,
et un formalisme qui délaisse la justification du choix d’une technologie sur une base
technique ou clinique, pour se concentrer sur l’explication des préférences des
utilisateurs face à tine technologie.
Dans ce mémoire, nous tentons d’appliquer ces principes dans le domaine de
la téléradiologie. Totit d’abord on y traite de lefficacité d’une technologie choisie.
ptiis nous discutons des impacts éthiques et légaux de la téléradiologie, considérant
l’utilisation clinique d’une technologie semblable à la technologie testée.
La téléradiologie au Québec
La téléradiologie et la visioconférence sont actuellement les activités les plus
couramment pratiquées en télésanté au Québec. La téléradiologie se fait
principalement dans les centres hospitaliers où un PACS (Picture Archiving and
Conununication System) est installé et fonctionnel. Par contre, les besoins en
téléradiologie se retrouvent non pas dans les grands centres, mais dans les petits
centres hospitaliers situés en région éloignée. Ces centres ne peuvent se payer un
3PACS, dont le coût varie entre 0,5 et 13 millions de dollars, parce que c’est trop
coûteux. De plus, leur accès à un radiologiste ne peut satisfaire la demande en
examens de radiologie, ni pallier aux situations d’urgence. La téléradiologie devient
donc une solution intéressante pour ces centres. Une alternative à l’impasse du PACS
est l’utilisation d’un système de numérisation des films radiologiques efficace et à
prix abordable. Le système testé dans ce projet coûte environ 60 000 $ et il est
composé d’un numériseur de films et d’un écran d’affichage.
L’installation des PACS dans les grands centres hospitaliers a permis aux
radiologistes de se familiariser avec la lecture d’images numériques dans le but de
poser un diagnostic. Chaque fournisseur de PACS a mené une validation formelle de
la qtialité des images numérisées par leur système. Malgré cela, chaque centre
hospitalier a mené à sa manière sa propre validation clinique en comparant l’image
numérique à l’image analogique. Cette validation s’effectuait à chaque fois que le
radiologiste doutait de la qualité de l’image numérisée durant la pratique régulière en
radiologie. L’ajustement précis du système PACS s’effectuait durant les premiers
mois «utilisation à la satisfaction des médecins usagers. Chaque système PACS est
alors ajusté indépendamment, Il n’y a donc pas de standard d’ajustement du système
de numérisation, ni de critère officiel de qualité diagnostique des images numériques,
mise à part l’utilisation de la courbe DICOM (Digital Imaging and Communication
in Medicine). On entend par qualité diagnostique d’une image, une qualité jtigée
suffisante pour porter tin diagnostic avec tin niveati de confiance élevé.
Dans ce contexte, le projet que constitue ce mémoire consiste à évaluer la
capacité d’un système de téléradiotogie commercial d’afficher une image
radiologique numérique de qualité diagnostique, et à discuter les impacts éthiques et
légaux de fotirnir un service de téléradiologie dans le contexte québécois, soit par
l’utilisation du système testé ou de tout autre système, comme le PACS.
4Plan du mémoire
Le mémoire comporte deux parties distinctes. La première partie consiste à
démontrer l’efficacité pratique d’un équipement de téléradiologie composé d’un
numériseur de films et d’un système de vistialisation des images numériqties. La
seconde partie complémente la première en offrant une disctission sur les principales
considérations reliées à l’implantation et à l’utilisation d’une technologie de
téléradiologie dont l’efficacité pratique a déjà été démontrée. Chaque partie possède
sa propre méthodologie : résultats et discussion. L’ensemble du mémoire offre une
vision plus globale de la téléradiologie en se questionnant d’abord sur l’efficacité
d’tine technologie à implanter, puis sur les modalités d’implantation et d’utilisation
de cette technologie dans l’environnement clinique auquel elle est destinée.
La première partie dti mémoire consiste à évaluer l’efficacité pratique d’un
système de numérisation des films radiologiques, en tentant de répondre à la question
suivante:
« Un système coinnïercial composé d ‘un numériseur de filins radiologiques peut—il
permettre la visualisation sur un écran d ‘ordinateur d ‘un nombre sqffisant
cl ‘anomalies permettant de procéder à / ‘établissement d’un diagnostic final avec la
même capacité de détection et le même niveau de confiance que la lecture des films
radiologiques sur négatoscope? >
Ce mémoire ne se concentre pas sur la capacité des radiologistes d’effectuer
un bon diagnostic sur les images visualisées, mais sur leur capacité d’identifier les
anomalies qui initient le processus de réflexion qui mène à la décision diagnostiqLie.
La capacité d’établir un diagnostic est basée non seulement sur des critères objectifs
que constitue le nombre d’anomalies trouvées sur les images. mais aussi sur des
critères stibjectifs qui dépendent des capacités physiqties et mentales dci radiologiste
au moment de la vistialisation des images et de son expérience clinique. C’est le
5processus d’interprétation de l’ensemble des anomalies trouvées sur les images en
association avec l’histoire médicale dci patient qui constituent le processus de prise
de décision diagnostique. Nous concentrons notre étude sur le caractère objectif de la
prise de décision diagnostique, soit l’identification des anomalies.
Ce projet d’évaluation comporte deux composantes. La première est d’ordre
technique. Elle consiste à mesurer la capacité du système à afficher l’image
numérisée sans déformation perceptible par l’usager. Cette étude est effectuée en
laboratoire à l’aide de mires spécifiques. La seconde composante est d’ordre
clinique. Elle consiste à valider en milieu clinique de la qualité diagnostique de
l’image affichée scir un écran d’ordinateur par rapport au standard actuel, le film.
Sept radiologistes ont participé à une étude comparative effectuée sur quatre-vingt
douze images provenant de soixante et un cas cliniques réels tirés de la salle
d’urgence du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
Considérant qtie l’efficacité dii système évalué s’avère être démontrée. il peut
alors être implanté dans un petit centre de santé. Nous procédons donc à la seconde
partie de ce mémoire qui traite des interrogations soulevées lors de l’implantation
d’une technologie de téléradiologie dont l’efficacité pratique a déja été démontrée.
Ces interrogations concernent non seulement les modalités d’implantation de la
technologie, mais aussi les modes d’utilisation de cette technologie dans
l’environnement auqLtel elle est destinée. Dans cette seconde portion du mémoire,
nous tentons de répondre à la question sitivante
« Quelles sont les principaux éléments ù considérer Ïoiv cl mie implantation d une
technologie de téÏémdioÏogie dans un étcibÏissement de santé?»
Sans procéder avec une méthodologie formelle de recherche. nous scrtitons
d’abord la littérature afin d’en ressortir les principales considérations liées à
l’utilisation d’une technologie de téléradiologie. Ensuite, nous procédons à une
6entrevue avec qtlatre professionnels OEun centre hospitalier universitaire francophone
du Québec. Ces professionnels sont directement impliqués dans l’utilisation des
technologies de télérnédecine et leur expertise est sollicitée lors des processus
dimplantation de ces technologies. Un questionnaire a été bâti en fonction des
considérations tirées de la littérature et utilisateurs terrain. Nous recueillons leur
vision de la téléradiologie. et même de la télémédecine en général. basée sur leur
expérience et sur la pratique journalière de leur profession.
En supposant que les résultats de ce mémoire condtiisent à l’implantation de
ce système, nous pourrions concitire que l’implantation adéquate d’une technologie
de téléradiologie ne peut être complétée sans d’abord démontrer l’efficacité pratique
de la technologie, puis tenir en compte les considérations des professionnels de la
santé directement impliqués en téléradiologie, tout en respectant l’environnement
auquel la technologie est destinée.
7PARTIE I
$Chapitre 1: Besoins et coûts de la numérisation des
images radiologiques
Besoins en téléradiologie
Les centres hospitaliers régionaux dépourvus de radiologistes ne peuvent
combler la demande en examens de radiologie pottr les patients de leur région. Le
support radiologique est fragilisé par une présence sporadique d’un radiologiste,
variant entre I visite par mois à I visite par semaine. Les films sont alors envoyés à
l’extérieur pour lecture diagnostique. Le rapport radiologique revient au centre
hospitalier plusieurs jours à plusieurs semaines plus tard, ce qui ralentit
considérablement le processus diagnostique et par conséquent, le début de la
thérapie. De pltis, ces centres n’ont aucun support radiologique en dehors des heures
régulières de travail, soit de $ heures à 16 heures. du lundi au vendredi. Le support
radiologique pour les médecins en place est donc inexistant dans les situations
cliniques d’urgence ou de complications diagnostiques ou thérapeutiques. ce qui
occasionne des transferts de patients vers les grands centres hospitaliers.
L’avènement de la téléradiologie comblerait la carence locale d’expertise en
lecture radiologique dont ces centres souffrent. La téléradiologie permettrait aussi
d’augmenter ta qualité des soins donnés aux patients [Wadley et coll., 2002], d’abord
en augmentant la prise en charge complète des patients au centre régional. ce qui
diminuerait les transferts vers les grands centres [Stranzinger et coll., 2003], et
ensuite, en accélérant la prise en charge thérapeutique du patient par la confirmation
rapide d’un diagnostic [Ricci & Boretli. 2002]. De plus. l’augmentation du support
radiologique résulterait en une augmentation de la rétention des médecins sur place,
puisque le profil de pratique dans ces centres s’approcherait davantage de celui des
plus grands centres.
9Coûts de la numérisation des images radiologiques
Les petits centres hospitaliers installés en région éloignée n’ont pas la
capacité financière d’acquérir un PACS. Le prix de ce dernier varie entre 0,5 et 13
millions de dollars, selon la grosseur du centre hospitalier où le système est installé.
Le tableau I montre les prix des PACS pour quelques centres hospitaliers régionaux
de la région de l’Estrie au Québec et d’un centre éloigné du nord du Québec. Les
informations fournies proviennent des études d’implantation effectuées par R.
Lemieux, Ph.D., Physicien médical au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
potir les centres hospitaliers de la région de l’Estrie et la Baie-James. entre 1999 et
2003.
Nombre annuel d’examensCentre hospitalier Coût d’un PACSradiologiques
Hôpital de Chisasibi 6 000 500 000 $ CA
Carrefour de santé de Coaticook 15 000 750 000 $ CA
Carrefour de santé du Granit 14 000 765 000 $ CA
Centre hospitalier La Providence de 25 000 775 000 $ CAMagog (étude destiniation)
Institut universitaire de gériatrie de 2 000 500 000 $ CASherbrooke (élude U ‘esliuzalion)
Centre hospitalier universitaire de 350 000 6 000 000 $ CASherbrooke
Tableau 1 : Coûts d’installation d’un système PACS dans quelques centres du
Québec.
Trois alternatives s’offrent aux centres hospitaliers intéressés à la
numérisation des images radiologiques. La première est l’acquisition de l’image en
mode numérique à partir d’cin appareil de radiographie numérique qui coûte au-delà
de 600 000 $. La seconde alternative est l’utilisation du lecteur de plaques au
phosphore dont le prix d’acquisition est de l’ordre de 180 000 $ CA, incluant un
système d’archivage et une imprimante. La troisième alternative est l’utilisation d’un
numériseur de films, dont le coût d’acquisition s’élève aux environs des 60 000 $
‘o
CA. Cette dernière alternative semble la plus intéressante pour les petits centres
hospitaliers qui font peu dexamens radiologiques et qui «ont pas la capacité
financière d’acquérir une des deux autres technologies.
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Chapitre 2 : Évaluation de l’image numérique en
radiologie
Critères reconnus
Plusieurs critères permettent d’identifier la qualité de l’image radiologique
imprimée sur film. D’une part, l’appréciation subjective du radiologiste permet de
connaître le niveau de confiance de ce dernier à effectuer un diagnostic à partir de
l’image visualisée sur négatoscope. D’autre part, des critères objectifs tels la
résolution, le contraste et la précision sont déterminés par les physiciens médicaux à
partir de tests précis effectués sur des images montrant des mires spécifiques [Siebert
et coll., 1994]. Le critère précision se définit comme la capacité de visualiser les
contours des structures anatomiques visualisées sur l’image.
L’image numérique n’échappe pas à cette caractérisation de la qualité.
D’ailleurs, l’«A,,,erica,; Coïlege of Radiology» (ACR) a émis des standards de
qualité des images radiologiques numériques qui s’appliquent à la numérisation de
l’image analogique sur film ainsi qu’à sa visualisation sur un écran d’ordinateur. Ils
sont les suivants [ACR Guidelines, 2002]
• l’image provenant d’une modalité dont la matrice d’images est de faible
dimension (tomodensitomètre axial. I RM. échographie. médecine nucléaire.
fluorographie. angiographie) doit être acquise à une dimension minimale de
512 x 512 x $ bits et doit être affichée sur un moniteur d’au moins 50 pieds
lambert de luminosité:
• l’image provenant d’tine modalité dont la matrice d’images est de dimension
élevée (radiographie numérique, numériseur de films radiologiques) doit être
acquise avec une résolution spatiale minimale de 2,5 paires de lignes par mm et
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une résolution en contraste de 10 bits, et doit être affichée sur un moniteur d’au
moins 50 pieds-lambert de luminosité.
À ces critères objectifs s’ajoute l’appréciation subjective du radiologiste.
Cette dernière est un critère nécessaire à l’ajustement final d’un système PACS en
milieu clinique. C’est l’ensemble des critères objectifs et subjectifs qtii constitue une
garantie d’obtention d’tine image de qualité diagnostique et non la seule application
des critères objectifs.
Il en est de même pour la « Canadian Association ofradiologists» (CAR) qui
spécifie que la numérisation dune image radiologique doit se faire avec une
résolution spatiale minimale de 2,5 paires de lignes par mm et une résolution en
contraste «au moins 12 bits [CAR. 1999]. Par contre, toujours selon ta CAR, la
visualisation d’une image radiologique doit se faire sur un écran dont la profondeur
minimale est de $ bits, mais de résolution spatiale de 2000 x 2000 pixels. La
luminosité de l’écran devrait dépasser les 4000 lux (360 pieds-larnbert).
Depuis près de trois ans. les moniteurs des consoles diagnostiques des
systèmes PACS qui s’installent dans les centres hospitaliers ont une résolution
spatiale inférieure à celle préconisée par la CAR. II semble que les radiologistes
peuvent porter un diagnostic avec un niveau de confiance adéquat en visualisant les
images numériques sur un écran de moindre résolution. Et de ce fait, une résolution
spatiale de 1200 x 1600 pixels n’est pas exclue. Cette révision de la résolution de
l’écran provient de plusieurs années d’expérience canadienne et américaine en
viscialisation d’images numériques sur des PACS pour des fins de diagnostic. Les
normes publiées par les associations canadienne et américaine de radiologie doivent
donc être révisées pour tenir compte de l’expérience acquise par les utilisateurs.
Les critères objectifs publiés permettent de déterminer la qualité générale
d’une image. Cependant, ils demeurent déficients dans la détermination de la qualité
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diagnostique d’tine image radiologique. Cette qualité particulière de Limage est
directement liée à la capacité du radiologiste de visualiser toutes les anomalies
pertinentes à l’établissement du diagnostic recherché. Elle est donc basée sur des
critères subjectifs qui dépendent des capacités physiques et mentales du radiologiste
au moment de la visualisation de l’image et de son expérience clinique. Comme nous
le verrons dans ce document, une image qualifiée de qualité diagnostique par un
radiologiste peut être qualifiée de qualité non diagnostique par un autre radiologiste,
même si les deux individus ont visualisé l’image dans les mêmes conditions.
Évaluation de la téléradiologie
Engin de recherche
La littérature traite de téléradiologie depuis le début des années $0 [Pagé et
cou., 19811. Mais, la téléradiologie est devenue un sujet important de recherche et de
publication vers 1994. Avant cela, le terme téléradiologie ne faisait pas partie du
vocabulaire médical commun. Mais le sujet hantait les pensées des chercheurs.
particulièrement les japonais. Plus de sept cent treize articles ont été répertoriés sur
l’engin MEDLINE, selon la répartition présentée au tableati 2.
# Historique de la recherche sur la téléradiologie Résultats
I Nombre total de publications 713
2 Nombre de publications de 1966 à 1993 5
3 Nombre de publications de 1994 à 199$ 386
4 Nombre de publications de 1999 à 2004 322
Tableau 2 Distribution des publications concernant la téléradiologie de 1966 à
2004.
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Les sujets traités dans la recherche furent
• classification:




• statistiques et données numériques:
• instrumentation;
• tendances technologiques:
• législation et jurisprudence;
• utilisation;
• méthodes.
Le tout premier article scientifique sur le sujet précis de la téléradiologie.
répertorié par MEDLINE, apparut en 1981 dans le journal américain Radiology. Cet
article. pcibÏié par un groupe québécois. traitait de radiologie à distance dans le nord
du Québec (Pagé et coll., 1981). Par ailleurs, larticle précurseur de nombreuses
publications en téléradiologie apparut en 1994 dans le journal japonais Nippon actci
radiologica [Takisawa et cou., 1994]. Cet article traitait de la transmission d’images
radiologiques entre cinq hôpitaux par tin réseau sans fil, li s’agissait-là d’un sujet
d’avant-garde puisque qu’aujourd’hui encore, on retrouve plusieurs publications
traitant du même sujet [Pagani et colI., 2003; Strode et coll., 2003; Yamada et colI.,
2003].
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Le grand défi de la téléradiologie
La difficulté de la téléradiologie réside dans la réception d’images de qualité
diagnostique, transmises à distance par un lien réseautique, que ce dernier soit sans
fil ou constitué de fibres optiques ou autres, et ce, de façon sécurisée.
Dans le domaine de la radiologie, les images proviennent de plusieurs
modalités: radiographie conventionnelle, mammographie, tomodensitométrie,
résonance rnagnétiqcie, échographie et fluoroscopie. Cette dernière englobe les
modalités d’angiographie et d’hérnodynamie. Actuellement, la téléradiologie touche
tocites ces modalités, sauf la fluoroscopie. Dans ce dernier cas, on ne s’attarde qtie
sur les images de graphie prises durant l’examen. Le tableau 3 montre les dimensions
des images exigées par l’ACR pour chaque modalité afin d’obtenir une image de
qualité dans le contexte de la téléradiologie [ACR guidelines. 2002J.
.
. Dimension de l’imageModabte
produite (pixel2)
Mammographie non déterminée à ce jour
. résolution spatiale de 2,5Radiographie paires de lignes par mm
Tomodensitométrie 512 x 5 12
Résonance magnétique 512 x 512
Échographie 512 x 512
Tableau 3 Dimensions des images exigées par le Collège américain de radiologie
pour les modalités utilisées en téléradiologie.
Aujourd’hui. toutes les modalités, peu importe le fournisseur, produisent des
images de dimensions égales ou scipérieures à celles exigées par l’ACR. À titre
d’exemple, l’image de radiographie numérique produite possède une résolution
spatiale d’au moins 5 pixels par mm, ce qui équivaut à 2,5 paires de lignes par mm,
soit la résotution spatiale exigée par l’ACR. Le tableau 4 montre les niveaux de
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résolution que peut atteindre un lecteur de plaques mi phosphore cotiramment utilisé
dans les systèmes PACS, suite à des travaux de recherche effectués il y a près de
vingt ans [Kato, 19$7j.
Considérant les caractéristiques des images radiologiques, on peut sattendre
à ce que les images des modalités de basse résolution (tomodensitométrie, résonance
magnétique. échographie) soient plus facilement titilisables en téléradiologie.
Dimension de la Résolution spatiale Résolution en densité





Tableau 4 : Niveaux de résolution atteints par les lecteurs de plaques au phosphore.
La littérature montre queffectivement. les images provenant de modalités de
plus basse résolution sont utilisables en téléradiologie et leur qualité est dite
diagnostique puisquelle est suffisante pour porter un diagnostic avec un niveau de
confiance élevé. Les images peuvent être transportées sur un réseau de faible
puissance [Glowacki et coll., 20021 en format JPEG (Joint photographie expert
group) sans détériorer leur qualité [Kondo. 2002]. Ce format est communément
utilisé aujourd’hui dans diverses applications dimagerie, incluant les caméras
numériques disponibles dans tous les magasins.
La tomodensitométrie
La capacité deffectuer un diagnostic «hémorragie intracrânienne post
thrombolyse à partir «images de tomodensitométrie du cerveau est la même en
téléradiologie qu’en lecture locale sur négatoscope: ta comparaison des deux
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méthodes a montré une sensibilité et une spécificité de 100% et un factetir Kappa de
1,0 [Johnston et colt., 2003]. Il s’avère même que la lecture des images de
tomodensitométrie cérébrale peut se faire sur des écrans peu dispendieux comme
ceux des webpads. L’équipe de Pagani a montré que 91% des 90 images lues sur ce
type d’appareil étaient de qualité suffisante pour porter un diagnostic [Pagani et coll..
2003]. Dans les situations d’urgence, la lecture à distance d’images de
tomodensitométrie cérébrale sur moniteur de bonne qualité semble très efficace
cliniquement: dans plus de 98% des cas, le diagnostic porté par le radiologiste de
garde à l’urgence était similaire à celui porté par le neuroradiologiste le lendemain de
Iadmission [Erly et colt.. 20031. Ce processus est économique puisqu’il réduit
considérablement le nombre de transferts des patients vers les grands centres
spécialisés [Stranzinger et coll., 2003; Jithoo et cou., 2003].
La résonance magnétique
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une modalité de plus en plus
utilisée comme moyen diagnostique dans les hôpitaux spécialisés, en complément à
la tornodensitométrie. Ceci serait dû à sa capacité de permettre la visualisation
précise de structures profondes. La plus basse résolution des images IRM, par rapport
à la radiographie, rend possible la transmission des images sur un réseati de plus
faible capacité [Davis, 1997; Noro et colt., 1997], comme une ligne Tl [Shepherd,
1999]. En terme d’imagerie, la résonance magnétique se retrouve dans la même
classe que la tomodensitométrie [Noro et colt.. 1997]. avec des résultats similaires oti
supérieurs concernant 1) la lecture à distance des images vs la lecture sur place
[Kangarloo et coll., 2000; Yamada et coll., 2003] et 2) le mode de transmission des
images [Baruffaldi et colt.. 2002].
La résonance magnétique s’est retrouvée, depuis quelques années, dans une
nouvelle application médicale, soit la chirurgie guidée par imagerie dynamique, dont
un exemple est la neuronavigation. Les faibles exigences de transmission des images
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de résonance magnétiqtle permettent la tétéradiologie interactive en temps réel entre
le chirurgien et le radiologiste, avec le visionnernent simultané des mêmes séquences
vidéo, durant la chirurgie [farahani et coll., 1999]. La faible résolution des images
favorise la transmission des images de résonance en téléradiographie.
Un inconvénient important de cette technologie est la grande quantité
d’images requises pour effectuer un diagnostic. Ceci cause des problèmes de
sauvegarde des images médicales pour la période de cinq ans exigée par la « Loi stir
la santé et les services sociaux du Québec ». Les méthodes de compression des
images deviennent alors utiles puisqu’il est possible de réduire considérablement la
taille des images. Ceci facilite leur transfert sur réseau et leur sauvegarde pour des
périodes prolongées. Les méthodes de compression multispectrales permettent de
réduire la dimension des images par un facteur vingt-cinq, sans détérioration
perceptible de leur qualité diagnostique [Cahili et colt., 1992].
L’échograhie
La complexité de la télé-échographie vient de l’énorme taille des fichiers
transmis et non de la complexité des images. Le diagnostic est effectué sur une série
d’images en mouvement. Un examen déchographie de 15 à 20 secondes contient
plus de 500 images qui transitent devant l’observateur à une vitesse de 25 à 30
images par seconde. La taille des fichiers dépasse alors les cents méga octets. Le
diagnostic à distance est possible grâce à la grande performance des algorithmes de
compression des images et des algorithmes de rehaussement des images [Ferrer-Roca
etcoll.. 2001].
Les équipements actuels permettent le diagnostic à distance d’images
statiques d’échographie avec une sensibilité et une spécificité qtii dépassent les 90%
[Rosen et coli.. 2001]. Ces images de basse résolution sont facilement transférables
par paquets sans perte perceptible de leur qualité.
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La radiographie
Les images radiographiques numériques semblent pius difficiles à interpréter
que le film visualisé sur négatoscope Eng et cou.. 2000], qu’il s’agisse d’images de
poumons [Corr et cou.. 2000: Ruess et cou., 2001], dos. d’abdomen, du crâne ou de
la figure. Les résultats d’une étude prospective effectuée par l’équipe de Jacobs ont
montré qu’une fracture faciale était mieux définie sur le négatoscope que sur l’écran
d’un système de télémédecine [Jacobs et colI., 2002]. La qualité des images était
supérieure sur film par rapport à l’écran d’ordinateur. Par contre, l’équipe de
Krupinski n’a pas noté de différence significative dans la précision diagnostique des
radiologistes â la lecture de 40 cas d’orthopédie: les images de radiographie
orthopédique numérisées avec une caméra numérique ont été comparées aux images
originales sur film lors d’une lecture diagnostique. Les images numériques ont été
qualifiées de bonnes à excellentes [Krupinski et colI, 2000]. Diverses études mènent
à diverses conclusions selon le contexte choisi : une image radiographique
numérique petit être de moins bonne qualité que son homologue analogique, mais de
qualité suffisante potir faire un diagnostic avec un niveau de confiance élevé [Corr et
colI., 2000; Eng et colI.. 2000: Kroeker et coN., 2000].
Le niveau de confiance à établir le bon diagnostic est très variable «une
étude à l’autre. Règle générale, les médecins sont confiants dans l’établissement du
diagnostic si ce dernier est préliminaire, comme par exemple dans les situations
d’urgence. Le niveati de confiance petit dépasser les 90% [Tachakra, 2002; Eng et
cou. 2000: Corr et cou, 2000]. Mais il devient nettement inférieur lorsqu’il s’agit
d’établir un diagnostic final.
La mammographie numérique est un sujet plus complexe [Goldberg &
Dwyer, 1995; Gater, 2002]. Les exigences diagnostiques imposées aux radiologistes
et à la technologie utilisée sont élevées. D’abord, les images doivent contenir un
nombre élevé de niveaux de gris afin d’identifier les faibles contrastes générés par la
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consistance tissulaire du sein. Ensuite, une résolution très élevée est nécessaire pour
effectuer un diagnostic. La difficulté technique rencontrée avec la mammographie
numérique est la nécessité d’obtenir une résolution très élevée des images potir
permettre la détection de microcalcifications et les fins détails des structures
anatomiques [Goldberg & Dwyer, 19951. Des algorithmes de compression et
d’extraction de portions d’images, sans en affecter la qualité, sont les moyens
développés potir faciliter l’utilisation de la mammographie numérique en clinique
régulière [Lou et coll.. 2000].
Les bénéfices de la téléradiologie
Les bienfaits de la téléradiologie se retrouvent dans les régions éloignées où
l’absence de radiologiste rend difficile le maintien dun service de radiologie. Ces
bienfaits se retroLtvent aussi dans les petits hôpitaux qui n’ont pas de radiologiste à
demeure et qtii dépendent de la visite sporadique de celui-ci pour offrir un service de
radiologie à la population. Dans ces régions, la téléradiologie améliore la qualité des
soins aux patients [Crowe et col!., 1996; Bodemeyer et coll., 2002; Wadley et coll.,
2002: Johansen, 20001. d’abord, en accélérant le diagnostic final en vue de débuter le
traitement plus rapidement [Kitiru et coll., 2002: Ricci & Borelli. 2002] et. ensuite.
en diminuant le nombre de transferts inutiles dans les grands centres spécialisés
[Maass, 2000; Vuletic, 2001; Stranziiiger et cou.. 2003; Jithoo et coIl., 2003]. Ainsi,
la prise en charge des patients dans leur milieu est plus complète.
Les économies réalisées par l’utilisation de la téléradiologie peuvent être très
élevées dans certains cas, comme dans les cas d’urgence [Darkins et colI., 1996]. Par
exemple, Brumage et collègues rapportent que l’utilisation de la téléradiologie dans
les camps d’entraînement de l’armée américaine a généré des économies estimées à
plus de 176 500 $ annuellement [Brumage et coll., 2001]. Sur une période de 51
jours. 29 transferts de soldats vers un hôpital civil situé à 55 kilomètres plus loin ont
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pu être évités. Ceci a généré une économie de 36 600 $. Dans te contexte de la
téléradiologie, tes radiographies étaient prises directement au camp d’entraînement et
les images étaient interprétées à distance par des radiologistes localisés à l’hôpital
civil.
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Chapitre 3 : Méthodes statistiques d’évaluation
Introduction
L’analyse statistique utilisée dans les études où deux techniques
diagnostiques sont comparées, varie selon la question de recherche posée. Certaines
analyses sont plus fréquemment retrouvées dans la littérature. Nous disctitons de
quelques-unes d’entre elles
• les analyses de sensibilité, spécificité, valecirs prédictives positives (VPP) et
négatives (VPN):
• le coefficient de concordance Kappa;
• l’exactitude d’un test diagnostique:
• la courbe ROC et la valeur ASC;
• le test de McNemar;
• l’appréciation subjective des radiologistes participant à l’étude.
Les analyses de sensibilité, spécificité, VPP et VPN
L’analyse de sensibilité/spécificité est principalement utilisée pour vérifier la
capacité diagnostique d’un test de détecter une condition physique, identifiée par le
terme anomalie. Il est nécessaire d’utiliser un test de référence pour identifier de
façon non équivoque les individus portetirs de l’anomalie et les individus non
porteurs de cette anomalie dans une population donnée. Cette division dichotomique
de la population est nécessaire à la bonne marche de cette méthode d’analyse. Afin
de bien utiliser cette analyse, trois préalables doivent être considérés
a) La variabilité dci test, c’est-à-dire l’évaluation de la précision et de l’exactitude
des résultats du test. Cette variabilité devrait être relativement petite par rapport à
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l’intervalle de référence. Cet intervalle comprend 95% des individus
échantillonnés de façon aléatoire dans une population témoin, c’est-à-dire non
porteuse de l’anomalie. Les individus de cet échantillon sont normalement
distribués autour de la valeur moyenne du critère considéré.
b) La variabilité du groupe témoin, c’est-à-dire l’établissement des limites (+47.5%)
de l’intervalle de référence utilisé dans te test. Cet intervalle est utilisé pour
déterminer la performance diagnostique du test. La courbe ROC permet de
définir les limites de l’intervalle de référence (voir plus bas).
c) La définition des groupes standards, c’est-à-dire l’identification de façon non
équivoque des individus porteurs et des individus non porteurs de l’anomalie.
Le calcul de la sensibilité et de la spécificité dci test est basé sur l’agencement
des résultats dans un tableau 2x2, tel qu’illustré au tableau 5.
Résultat du Nombre d’individus Nombre d’individus non
Ttest a l’étude porteurs de l’anomalie porteurs de l’anomalie ota
Positif À B
Négatif C D 12
Total J1 J N
Tableau 5 : Agencement des résultats d’un test pour le calcul de la sensibilité et de
la spécificité. Les termes I, 12. J,, J2 et N sont définis de la façon suivante: Ii A +
B. l2C+D,J1 =A+C.J2=B+DetNA+B+C+D.
La sensibilité se définit comme la proportion d’individus testés comme étant




La spécificité se définit comme la proportion d’individus testés comme
n’étant pas porteurs de l’anomalie par le test de référence et qui ont été testés négatifs




Pour qu’un test diagnostique soit considéré comme valable, sa spécificité doit
être un peu pitis élevée que sa sensibilité: l’objectif n’est pas seulement de trouver les
porteurs de l’anomalie, mais surtout de ne pas trouver l’anomalie chez ceux qui ne
sont pas porteurs. Une sensibilité de 80% et une spécificité de 90% sont typiques de
plusieurs tests diagnostiques utilisés en clinique [Riegelman, 20001.
Bien que la sensibilité et la spécificité soient deux indicateurs importants
d’appréciation de la performance, ils ne dépendent que des caractéristiques du test et
ne tiennent pas compte de la prévalence de l’anomalie dans la population. Ils ne
peuvent donc pas répondre adéquatement aux questions suivantes:
I. jusqu’à quel point les individus testés positivement sont-ils vraiment porteurs
de l’anomalie?
2. jusqu’à quel point les individus testés négativement sont-ils vraiment libres
de l’anomalie?
Ce sont detix questions importantes en clinique pLtisqu’elles questionnent sur
la probabilité que l’anomalie soit présente ou non une fois que les résultats du test
sont connus. Deux indicateurs sont utilisés pour répondre à ces questions: la valeur
prédictive positive et la valeur prédictive négative.
La valetir prédictive positive (VPP) mesure la proportion des vrais porteurs de
l’anomalie sur l’ensemble des sujets classés comme porteurs de l’anomalie.
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VFP (3)A + B
Similairement, la valeur prédictive négative (VPN) mesure la proportion
d’individus vraiment libres de l’anomalie sur l’ensemble des individus classés
comme libres de l’anomalie.
VPN = (4)C+D
L’utilisation simultanée des deux catégories d’indicateurs devient alors un
outil précieux pour adéquatement évaluer la performance d’un test diagnostique.
Le coefficient de concordance Kappa
Le coefficient Kappa, introduit par Cohen en 1960, est une mesure
quantitative de la reproductibilité d’une mesure chez tin groupe d’individus [Bouyer
et colI.. 1995]. Il quantifie la concordance entre deux mesures effectuées à des temps
différents, chez tin même groupe d’individus, dans les mêmes conditions
expérimentales. Cet indice permet de corriger un coefficient d’accord entre les
individus afin de tenir compte de la possibilité d’accord due au hasard. Il s’utilise
lorsque les individus sont évalués sur une échelle nominale et non qciantitative.
Il s’agit de comparer les effectifs observés aux effectifs prévus si les deux
mesures étaient indépendantes. On entend par effectif, le nombre d’individus
appartenant à un groupe particulier. Le coefficient Kappa (K) se définit comme suit
Co—Çp (3)1-Cp
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où Co désigne la concordance observée par les mesures et Cp désigne la concordance
prévue considérant que les mesures sont indépendantes. Si on utilise la table 2 x 2 du
tableau 5, Co et Cp se définissent comme suit.
Co=A+D et 4)N
+
Cprz N N (5)
où tes I, J et N proviennent du tableau 5.
Le coefficient Kappa varie entre -l et +1, où -l indique un désaccord complet
et +1. laccord complet. La valeur zéro correspond au degré d’accord attendu du seul
fait du hasard.
L’exactitude d’un test diagnostique
Lexactitude d’un test se mesure par le ratio dti nombre de bons diagnostics
divisé par le nombre dindividus dans l’échantillon de ta population testée. Il indique
le niveau «insensibilité du test aux erreurs systématiques et biais dc toutes sortes qui
pourraient se retrouver soit dans la population ou dans la manière de performer le
test. Cependant. il ne dit rien sur le niveau de performance du test. Considérant la
table 2 x 2 du tableau 5. Fexactitude du test se définit comme suit
A+DExactitude = (6)N
Notons que cette définition de lexactitude correspond à la définition du
facteur Co du coefficient Kappa.
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La courbe ROC
ROC signifie « Receiver operating characteristics ». Il s’agit d’une méthode
graphique qui permet d’évaluer l’habileté d’un test à discriminer, dans une
population, les individus porteurs d’une anomalie et les individus non porteurs de







Figure 1 : Courbe ROC pour trois niveaux de discrimination : 1) aucune
discrimination. 2) 50% de discrimination et 3)100% de discrimination.
Il s’agit de tracer une courbe Sensibilité vs (1
— Spécificité) tout en faisant
varier le seuil de détection du test. L’allure de la courbe peut passer d’une droite
diagonale de pente égalant à 1,0 à une courbe convexe. La droite diagonale indique
que le test n’est pas discriminatoire et ne peut distinguer les porteurs de l’anomalie
des non porteurs. Par contre, le degré de convexité de la courbe indique le pouvoir
discriminateur du test. Un test quasi parfaitement discriminateur serait représenté par
une courbe ROC dont la convexité serait telle que la pente de la partie initiale de la
0 1,0
2$
courbe approcherait l’infini. La figure I montre l’allure d’une courbe ROC pour trois
niveaux de discrimination.
L’aire sous la courbe (ASC) constitue un moyen facile de préciser la
puissance discriminatoire d’un test et, en même temps, le degré de convexité de la
courbe ROC. La valectr ASC est une statistique non paramétrique, c’est-à-dire qti’elle
ne stippose pas de forme particulière dans la distribution des données. Elle varie de
0,5 à 1,0, où 0,5 indique que le test n’est ncillement discriminatoire, alors que 1,0
indique une discrimination parfaite du test. La valeur ASC n’est utile que si les
résultats du test sont gradés, généralement en cinq catégories. Cette valeur s’applique
bien à l’analyse vistielle d’images radiologiques [Hanley & McNeil, 1982j. Puisque
notre objectif premier était de déterminer la sensibilité de la lecture numérique par
rapport à la lecture du film, notre questionnaire n’a pas été conçu pour faciliter la
construction de courbes ROC. Nous n’utilisons donc pas ce type d’analyse dans notre
étude.
La construction d’une courbe ROC demande d’identifier un test qui peut
répondre à la question suivante : est-ce que l’image affichée montre une anomalie ou
pas? Les critères de certitude de la décision doivent permettre la classification des
images en plusieurs catégories, par exemple: positif, probablement positif,
possibtement positif. possiblement négatif, probablement négatif, négatif Chaque
catégorie correspond à tin point sur la courbe ROC. Donc, plus le nombre de
catégories augmente, plus la courbe ROC contient de points. Les six catégories ci
dessus correspondent donc à six points sur la courbe ROC.
Le premier point de la courbe s’établit à partir des valeurs de sensibilité et de
spécificité calculées lorsque seules les images classées dans la première catégorie,
c’est-à-dire positif. sont considérées comme possédant des anomalies; les images de
toutes les autres catégories sont considérées comme ne possédant pas d’anomalies.
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La situation définissant le second point de la courbe est la suivante: les
images classées dans la première et la seconde catégorie, c’est-à-dire positif et
possiblernent positif, sont considérées comme possédant des anomalies; les images
de toutes les autres catégories sont considérées comme ne possédant pas d’anomalie.
Le processus se continue jusqu’à ce que seules les images classées dans la
dernière catégorie, c’est-à-dire négatif, sont considérées comme ne possédant pas
d’anomalie; les images de toutes les cinq premières catégories sont considérées
comme possédant des anomalies. Les valeurs de sensibilité et de spécificité sont
calculées pour chacune de ces six situations et sont utilisées pour construire les six
points de la courbe ROC.
Le test McNemar
Le test de McNemar permet de vérifier si un changement d’état binaire (vrai
faux, bon-mauvais, oui-non) est statistiquement significatif. Autrement dit, c’est un
test à mesures répétées pour variables dichotomiques. Ce test est affilié au test du
eh i-carré, avec un degré de liberté égal à 1. 11 est utilisé pour déterminer si un
changement entre deux conditions pairées ou appairées est significatif. Les
conditions peuvent être les mêmes mesures effectuées à deux moments différents, par
les mêmes individus, dans les mêmes conditions expérimentales.
Un tableau 2x2, similaire à celui du tableau 5, est utilisé pour regrouper les
données de façon dichotomique, de manière à déterminer le degré d’amélioration ou
de détérioration suite à l’intervention. Le tableau 6 montre la manière de regrouper
les données.
Dans la table présentée au tableau 6, la positivité du test après l’intervention
indique une amélioration si le test est négatif avant l’intervention. C’est le cas de la
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Résultat du test Résultats du test après l’intervention
avant l’intervention Positif Négatif Total
Positif I = A + B
Négatif C l,=C±D
Total = A + C J J2 = B + D N A+B+C+D
Tableau 6 : Agencement des résultats d’un test effectué deux fois à des temps
différents, chez les mêmes individus, sous les mêmes conditions expérimentales.
Similairement au coefficient de Kappa, le test McNemar est une statistique
non paramétrique qui est utilisée dans les situations où des relations de type pré/post
sont examinées. Par exemple. «pré» et « post» peuvent indiquer des réponses à un
questionnaire avant et après la participation à un programme, respectivement. Les
individus participant à l’étude agissent comme leur propre contrôle. Les réponses
« pré» et «post» à chacune des questions sont pairées pour identifier les
changements dus à l’intervention. Cet appariement des réponses est utilisé potir
définir les variables de la table 2x2 présentée au tableau 6. La formule utilisée pour la
valeur chi-carré de ce test est la suivante
= (J B — c _l)2 (7)3+C
Si seul le hasard joue, il y aura autant de détériorations que d’améliorations.
Par contre, si l’intervention a ttne influence bénéfique, les améliorations seront plus
nombreuses que les détériorations. L’effet est inversé pour les interventions néfastes.
A B
D
variable C. L’inverse exprime la détérioration. Cette dernière est définie par la
variable B.
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La probabilité associée à ce test reflète la probabilité qu’il y ait autant de
détériorations qtie d’améliorations, puisque ce test pose la question suivante: y a-t-il
autant de détériorations que d’améliorations suite à l’intervention ?
L’interprétation de ce chi-carré est fonction du seuil de probabilité établi.
Lorsque la valeur de du-carré est élevée, la probabilité associée à autant de
détériorations que d’améliorations diminue et pourrait passer sous le seuil établi.
Ceci indiquerait une différence significative entre les améliorations et les
détériorations. En général, le seuil est fixé à 0,05, indiquant qu’il y a cinq chances sur
cent que le résultat obtenu par le calcul représente un nombre égal d’améliorations et
de détériorations.
Dans cette étude, notis utilisons les trois premiers types d’analyse. ainsi que
l’appréciation stibjective de la qualité de l’image radiologique par les radiologistes
participant à cette éttide. Les questionnaires que nous avons développés sont
inappropriés à l’utilisation des méthodes ROC et McNemar. Malgré cela, nous avons
trouvé opportun de discuter brièvement de chacune de ces méthodes.
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Chapitre 4: Protocole d’étude
Question de recherche
D’abord, rappelons l’objectif principal de notre étude. 11 s’agit d’établir la
capacité d’un système commercial de numérisation des films radiologiques à afficher
des images d’une qualité diagnostique. Nous proposons de comparer l’efficacité de la
lecture d’images numériques sur un écran d’ordinateur au standard actuel, c’est-à-
dire à la lecture des images originales sur films.
La qtiest ion que nous posons est la suivante
« Un système commercial composé U ‘un numérisetir de films radiologiques peui—iÏ
permettre la visualisation sur tm écran d’ordinateur U ‘ttn nombre sqffisant
U ‘anomalies pour procéder à 1 ‘établissement d ‘un diagnostic final avec la même
capacité de détection et le même niveau de confiance que la lecture des films
radiologiques sur négatoscope? »
Selon l’opinion non publiée d’experts dans le domaine des PACS au cours
des cinq dernières années, la première réponse serait NON pour la capacité de
détection et NON pour le niveau de confiance. Il est prévu que la capacité du système
de numérisation présentée par la firme commerciale d’afficher les anomalies est
légèrement moindre que celle du film. Par contre, elle est probablement suffisante
pour permettre l’établissement d’un diagnostic final. Quant au niveau de confiance
des radiologistes, il est prévu que de façon instinctive, les radiologistes participant à
notre étude seront plus vigilants lors de la lecture des images numériques à l’écran
que lors de la lecture des films, principalement à cause de leur méfiance naturel)e
face à l’utilisation d’un nouvel outil. Le niveau de qualité diagnostique des images
numériques est prévu être inférieur à celui des images originales sur films. Malgré
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cela, il est prévu que le système testé peut permettre la visualisation des anomalies
pouvant mener à l’établissement d’un diagnostic final avec un niveau dc confiance
élevé.
Equipement utilisé
Le système testé est le modèle SDX-125 de la compagnie Cifra Médical Inc.
de Québec (voir figure 2).
_.;E
Figure 2 : Système de ntimérisation des films radiologiques SDX-125 de la
compagnie Cifra Médical Inc. de Québec.
Le système est composé d’un numériseur de films Lumiscan 20 de la
compagnie Lurnisys, d’un ordinateur de type Pentium III et d’un logiciel de
visualisation et de gestion des images appelé « Cifravision ». Le numériseur peut
atteindre une résolution spatiale de 58,5 pixels par centimètre, soit 204$ pixels sitr
une largeur de 35 centimètres. Sa profondeur peut atteindre 12 bits selon deux choix
possibles. soit $ ou 12 bits. L’écran de l’ordinateur possède une matrice d’affichage
qui peut atteindre 1600 x 1200 pixels. avec une résolution en profondeur de 32 bits.
possédant l’appellation « true color ».
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Le logiciel de visualisation et de gestion des images permet, entre autres, les
fonctions de base utiles à la visualisation : rotation, région d’intérêt, agrandissement,
contraste, luminosité et annotations.
L’étude technique du système a permis d’identifier que la résolution du
numériseur ne remplissait pas les critères de l’ACR et du CAR pour la numérisation
des images d’os longs et courts. Nous avons rapidement remplacé le numériseur
Lumiscan 20 par un lumiscan 75 de la même compagnie. Ce nouveau numériseur
pouvait atteindre une résolution spatiale de 102,4 pixels par centimètre, soit 3 584
pixels sur une largeur de 35 centimètres. Sa profondeur pouvait atteindre 12 bits,
encore selon les deux choix précédents : 8 ou 12 bits.
Ajustement du système
Avant son utilisation, le numériseur de films a été calibré selon la méthode
fournie par la compagnie Lumisys [Lim, A.J., 1996]. Cette méthode utilise un film
«stepwedge» de 32 pas, dans lequel la densité optique (D.O.) varie entre 0,07 et 3,76,
comme le montre la figure 3. La valeur moyenne de contraste entre chaque pas,
calculée à partir des valeurs de D.O. fotirnies par le fournisseur, est de 0,12+0,02.
La procédure de calibrage du numériseur consiste à numériser le film
«stepwedge» et à construire la fonction de transfert du numériseur à partir des
valeurs de densité optique (D.O.) enregistrées dans le système. Une méthode de
minimisation des moindres carrés corrige cette fonction de manière à obtenir une
correspondance linéaire entre les valeurs de D.O. lues durant la numérisation et les
valeurs de D.O. préalablement enregistrées dans le système.
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Dans un objectif de réduire le nombre de variables dans ce projet. notis avons
remplacé, dans le tableau de calibrage, les valeurs de D.O. fournies par le
manufacturier par nos propres mesures de D.O. La densité optique de chaque pas a
donc été mesurée avec le densitomètre modèle 301 de la compagnie X-rite,
préalablement calibré par le manufacturier de cet appareil. C’est ce densitomètre que
nous avons utilisé tout au long de notre étude. Les mesures ont été effectuées au
centre de chaque pas. La position centrale de la mestire correspond i celle utilisée
pour mesurer la transmittance de chaque ligne du film lors de sa numérisation. En
effet, la valeur numérique de transmittance affichée à chaque pas est une valeur
moyennée sur un échantillon de 400 pixels uniformément répartis sur une surface de
l’image contenant 40 pixels horizontaux x 10 pixels verticaux. Les 40 pixels
horizontaux sont également répartis de chaque côté du pixel central. Les pixels 492 à
532 ont donc été utilisés dans la mesure de la transmittance. Le tableau 7 montre les
Figure 3 : Film «stepwedge» numérisé.
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valeurs de densité optique mesurées avec le densitomêtre en comparaison avec les
valeurs fournies par le manufacturier.
Pas D.O. D.O. mesurée Écart Pas D.O. D.O. mesurée Écart
fournie fournie
1 0,07 0.07 ± 0.01 0,00 ± 0,01 17 1,85 1,90±0,01 0.05 ± 0.01
2 0,16 0,17 ± 0.01 0,01 ± 0,01 18 1,97 2,03 ±0,0! 0,06 ±0,01
3 0,25 0,27 ± 0,01 0,02 ± 0,01 19 2,08 2,14 ±0,0] 0,06 ±0,0]
4 0,35 0,38 ± 0,01 0,03 ± 0,01 20 2,20 2,26 ±0,01 0,06 ±0,01
5 0,48 0,50 ± 0,01 0,02 ±0,01 21 2,32 2,38 ±0,01 0,06 ±0,01
6 0,59 0,62 + 0,01 0,03 ±0,01 22 2,45 2,52 ±0,01 0,07 ±0,0 1
7 0,72 0,75 ± 0,01 0,03 ±0,0 1 23 2,60 2.66 ±0,01 0,06 ±0,01
8 0,83 0,86± 0.01 0,03 ±0,01 24 2,71 2.78±0,01 0.07 ±0,01
9 0.93 0,95 ± 0.01 0.02 ±0,01 25 2,85 2.92 ±0,01 0,07 ±0,01
10 1,04 1,08 ± 0.01 0.04 ±0,01 26 2,96 3,03 ±0,01 0,07 ±0.01
11 1.15 1,19± 0,0] 0,04 ±0.0] 27 3,10 3,17 ±0,0] 0,07 ±0,0]
12 1,26 1,30 ± 0,01 0,04 ±0,01 28 3,23 3,29 ±0,01 0,06 ±0,01
13 1,37 1,4] ±0,01 0,04 ±0,01 29 3,34 3,41 ±0,01 0,07 ±0,0]
14 1,49 1,54± 0,0! 0,05 ±0,01 30 3,45 3,56 ±0,01 0,11 ±0,01
15 1,60 1,65 ± 0,01 0,05 ±0.01 31 3,58 3,71 ±0,01 0,13 ±0,01
16 1.71 1.77 ± 0.01 0.06 ±0,0] 32 3,76 3,87 ±0.0] 0,09 ±0,0]
Tableau 7 Valeurs de densités optiques fournies par le manufacturier et mesurées
sur le film «stepwedge».
Ce sont les valeurs de D.O. mesurées au densitomètre qui ont été utilisées
dans la procédure de calibrage du numériseur. Le processus de numérisation du film
«stepwedge» comprend tin échantillonnage de 1024 pixels par ligne ayant 12 bits de
contraste.
Le processus de calibrage, illustré à la figure 4. consiste en tine linéarisation
de la relation « valeur des pixels » vs numéro du pas du film «stepwedge », à partir
de la courbe de correction du numériseur de films Lurniscan 75. Les valeurs de pixels
ont été rapportées sur 16 bits de manière à correspondre au format tiff—16-bits utilisé
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pour sauvegarder les images numérisées qui ont servi à l’évaluation technique de
léquipernent. Ce processus élimine la détection des densités optiques supérieures à
3,56 (30Ieine ligne du film « stepwedge »). Ceci correspond à la portion horizontale de
la courbe de calibrage montrée à la figure 4. Le numériseur calibré peut alors détecter
des D.O. distinctes jusquà un maximum de 3,56. Celle limite est tout à fait adéquate










Figure 4 : Linéarisation de
« stepwedge ».
la relation Valeur des pixels vs numéro du pas du film
Étude technique d’évaluation des images numérisées
Cinq mires ont été utilisées pour comparer la résolution de l’image numérique
affichée à l’écran «ordinateur par rapport à l’image originale sur film. D’abord. la
résolution à bas contraste a été évaluée en utilisant le film « stepwedge» (voir figure
3), la mire Philips avec une plaque de cuivre de 0,8 mm d’épaisseur et la mire
Calibrage du numériseur Lumiscan 75
0 4 8 12 16 20 24 28 32
No du pas sur film stepwedge
3$
SMPTE. Comme l’indique la figure 5, la mire Philips permet la détection de 6
niveaux de gris différents à partir d’objets dont la dimension minimale est en deçà du
millimètre. Ces niveaux de gris peuvent être distingués du niveau de gris produit par
le matériau composant la mire même. Similairement, la mire SMPTE permet la
détection de 10 niveaux de gris qui peuvent être distingués à un onzième niveau qui
constitue la base même de la mire. Le film « stepwedge » a permis d’identifier la
densité maximale potivant être visualisée à partir des 32 niveaux de gris offerts.
Mire Philips
2 séries de 6 cercles de 9,0 mm de
diamètre, de densité croissante du
centre vers la périphérie.
2 cercles blancs de 20,0 mm de
diamètre.
5 cercles gris de 40,0 mm de
diamètre contenant un cercle
central noir de lrnm de diamètre et
quatre séries de 6 cercles noirs de
0,7 mm de diamètre.
5 cercles de 55,0 mm de diamètre
entourant les cercles de 40 mm de
diamètre.
Ensuite, la résolution à haut contraste a été évaluée aussi avec la mire SMPTE
et avec une mire Nuclear Associates No. 07-527 dans laquelle le nombre de paires de
lignes par millimètre varie entre 0,6 et 5,0 (voir figtire 7).





Figure 6 : Mire SMPTE
Figure 7 : Mire Nuclear Associates No. 07-527 utilisée pour l’étude de la résolution
à haut contraste. Le nombre de paires de lignes varie de 0,6 à 5,0 par millimètre.
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La résolution à haut contraste de l’image numérique a été comparée à la
résolution de l’image originale analogique sur le film.
Finalement, l’uniformité de l’image a été évaluée avec une mire constituée
d’une plaque de cuivre de 0,8 mm d’épaisseur parfaitement uniforme. Cette mire
permettait de visualiser les imperfections pouvant apparaître lors du développement
du film et lors de la numérisation de ce dernier. La figure $ montre cette mire.
Étude clinique d’évaluation des images numérisées
Sept radiologistes généraux, dont cinq sont certifiés par le Collège Royal du
Canada et deux sont des résidents seniors, ont été sélectionnés pour les fins de cette
étude. Le nombre d’années d’expérience variait entre 4 et 30 ans. Deux radiologistes
avaient plus de 25 ans d’expérience et n’avaient jamais utilisé l’image
radiographique numérique dans le cadre de leur pratique. Par contre, deux autres
Figure 8: Plaque de cuivre uniforme de 0,8 mm d’épaisseur.
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étaient des résidents de dernière année qui avaient déjà lu des images numériqties de
radiographie dans le cadre de leurs stages dans des hôpitaux qtti avaient des PACS.
Mais cette expérience était bien restreinte. Les trois autres radiologistes avaient une
expérience intermédiaire aux deux groupes présentés, mais n’avaient jamais lu
d’images radiographiques numériques dans le cadre de leur pratique. Tous pratiquent
la radiologie générale en salle d’urgence et lisent des clichés de tout genre.
Quatre vingt douze (92) images provenant de 61 cas cliniques ont été
évaluées par chacun des sept radiologistes participant à cette étude. Les cas utilisés
sont représentatifs d’une journée normale à l’urgence. Ils sont retrouvés de routine
dans la salle d’urgence de n’importe quel centre hospitalier régional. Les systèmes
choisis sont ceux qui sont les plus fréquemment radiographiés à l’urgence. Les cas
ont été sélectionnés judicieusement de manière à varier la complexité de lecture pour
qu’elle soit représentative d’une journée normale à l’urgence.
# total de cas # cas normaux (%) # total d’images
Pounions 24 4(16%) 36
Orthopédie 28 4 (14%) 41
Abdomen 9 1(11%) 15
TOTAL ] 61 9(15%) 92
Tableau 8 : Détail des cas cliniques utilisés dans létude clinique.
Toutes les images ont été numérisées à une profondeur de 12 bits et avec la
résolution spatiale du numériseur, soit 5,1 paire de lignes par millimètre. Le tableau $
montre la distribtition des cas cliniques.
Les images numériques, affichées sur écran, ont été comparées aux images
originales analogiques visualisées sur un négatoscope. Aucune information clinique
n’était disponible pour faciliter la tâche des radiologistes. Ces derniers ne pouvaient
se fier que sur leur capacité d’observer les images.
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Trois systèmes anatomiques ont été étudiés à une seule reprise pulmonaire,
osseux, et abdominal. La variabilité intra-radiologiste n’a pas été évaluée dans le
cadre de ce projet. Par contre, la variabilité de chaque radiologiste par rapport à la
moyenne dii groupe a été évaluée.
Deux buts sont visés par cette étude. Le premier est de vérifier ta qualité de
l’image, à savoir si la qualité de l’image numérique est diagnostique ou non. Pour ce
faire, des éléments précis de l’image devaient être reconnus par les radiologistes
avant de conclure à la qualité diagnostique de l’image numérique. Le deuxième but
est d’évaluer la sensibilité et la spécificité du processus de lecture des images
numériques visualisées à Fécran en analysant la capacité des radiologistes
d’identifier les anomalies stir l’image par rapport au processus de lecture des images
originales analogiques sur films radiologiques.
Le logiciel d’imagerie permettait aux radiologistes de modifier les images
visualisées à l’écran à l’aide des fonctions suivantes : agrandissement, contraste,
luminosité, choix d’une région dintérêt, règle pour mesurer la dimension des
strtictures anatomiques. inversion des teintes de gris et annotations.
Puisque notre hypothèse de départ était que la capacité de détection des
anomalies lors de la lecture des images numériques serait moindre que la capacité de
détection lors de la lecture des films, l’image numérique a été analysée en premier. le
film ensuite. Notre session de visualisation des images comportait trois étapes
I. l’image numérique a d’abord été lue et des anomalies ont été détectées, puis
notées sur une fiche par un assistant qui ne connaissait rien à la lecture
dimages radiologiqties
2. l’image originale sur film a ensuite été affichée sur un négatoscope puis lue
par le même radiologiste, afin de servir de comparaison. Les anomalies
détectées ont été notées sur une fiche par le même assistant;
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3. les deux images, numérique et analogique, ont été affichées en même temps
afin que le radiologiste qualifie l’image numérique par rapport à l’image
originale analogique.
Les fiches utilisées lors des sessions de lecture sont disponibles à l’annexe 2.
Les anomalies ont été divisées en deux catégories les anomalies significatives et les
anomalies accessoires. Une anomalie est jugée significative lorsqcielle permet
l’établissement d’un diagnostic ou lorsqu’elle supporte ou modifie un diagnostic pré
établi par l’examen d’autres données cliniques. Par contre. tine anomalie est jugée
accessoire lorsqu’elle complémente la lecture sans qu’elle soit liée nécessairement au
diagnostic.
Chaque image a été analysée attentivement par le radiologiste membre de
l’équipe de recherche. Deux objectifs étaient poursuivis. Le premier était d’identifier
le pltis d’anomalies possibles. Le second était d’identifier les fausses anomalies dues
à des artéfacts dans l’image ou dues à une mauvaise interprétation de nos lecteurs.
Puisqu’il s’agissait de cas cliniques réels. le diagnostic était connu à l’avance
par notre radiologiste, membre de l’équipe de recherche. La révision des cas
cliniques a eu lieu avant et après l’étude comparative. L’analyse des images par notre
radiologiste-chercheur, après l’étude clinique, a permis de valider l’information
acquise durant l’étude. Toutes les anomalies, préalablement manquées par notre
radiologiste-chercheur, mais identifiées par l’équipe de sept radiologistes durant
l’étcide, ont été validées. puis ajoutées â notre liste d’anomalies s’il s’avérait qu’elles
étaient effectivement présentes sur les films. Dans le cas contraire, les anomalies
identifiées entraient dans la catégorie des « fausses anomalies ». La liste complétée
des anomalies constituait alors notre liste d’anomalies prévues à être identifiées
durant l’étude clinique.
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Chapitre 5 : Résultats obtenus
Évaluation technique
Premiers essais de lecture des images numérisées
Les tous premiers essais de numérisation des films se sont avérés infructueux.
Trois éléments sont ressortis lors de la lecture des images par le radiologiste expert
de notre équipe de recherche
1. la résolution des images numérisées était insuffisante pour porter un
diagnostic, particulièrement pour les images d’orthopédie;
2. les niveaux de contraste des images de poumons et d’abdomen étaient
insuffisants et ne pouvaient être corrigés adéquatement par tes possibilités
qu’offrait le logiciel;
3. les niveaux de gris affichés à l’écran étaient trop pâles pour l’ensemble des
images et ne pouvaient être corrigés ni par les fonctions offertes par le
logiciel de visualisation, ni par les fonctions offertes par le moniteur utilisé.
Par contre, tous tes éléments caractérisant la résolution à bas et à haut contraste, ainsi
que l’uniformité de l’image ont été visualisés tant à l’écran que sur le film. Le
tableau 9 résume les éléments visualisés.
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Éléments à visualiser Observations sur l’image Observations sur le film
numérique
Mire Philips
6 cercles de 9,0 mm de diamètre,
de densité croissante du centre 6 cercles identifiés clairement 6 cercles identifiés clairement
vers la périphérie.
I cercle dc 55,0 mm de diamètre I cercle identifié clairement I cercle identifié clairement
I cercle de 40,0 mm de diamètre 1 cercle identifié clairement I cercle identifié clairement
2 cercles de 20,0 mm de
. 2 cercles identifies clairement 2 cercles identifies clairementdiametre.
I anneau de 7,5 mm de largeur I anneau identifié clairement I anneau identifié clairement
12 cercles de I O mm de 12 cercles identifiés
. 12 cercles identifies clairementdiametre clairement
16 cercles de 0,7 mm de 16 cercles identifiés
• 16 cercles identifies clairementdiametre clairement
Mire NA #07-527
# de paires de lignes par mm 5 2 5identifiées clairement
Film « stepwedge»
Densité optique identifiée 3,56 3,87
Mire SMPTE
# Niveaux de gris identifiés I I sur I I I I sur II
Contraste 0%I5% Identifié clairement Identifié clairement
Contraste 95%/100% Peu visible Identifié clairement
Patron haute résolution 3:3 Identifié clairement Identifié clairement
Patron haute résolution 2:2 Identifié clairement Identifié clairement
Patron haute résolution 1:1 Non identifié Identifié clairement
Mire Plaque simple de cuivre 0,8 mm d’épaisseur
Vérification de l’uniformité de
. Image uniforme Image uniformeI image
Tableau 9 : Éléments caractérisant la résolution qui ont été identifiés sur l’image
numérique ou sur le film lors des premiers essais de lecture sur l’écran du système de
numérisation des films utilisés.
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Correction de l’image radiologique
L’étude technique que nous avons effectuée a permis de mettre en évidence
l’aspect non linéaire de la chaîne d’imagerie, particulièrement du moniteur puisque
nous avions testé le comportement linéaire du numériseur lors de son calibrage (voir
figure 4). Ainsi, les images visualisées pourraient être corrigées en appliquant un
filtre qui inverserait la fonction de transfert non linéaire du moniteur. Cette fonction
permettrait de corriger les imperfections du moniteur de manière à obtenir une chaîne
d’imagerie tout à fait linéaire. La fonction de correction s’appliquerait à l’image juste
avant sa visualisation à l’écran. L’objectif que nous avons poursuivi était de
caractériser la correspondance dite parfaite entre l’image numérique visualisée à
l’écran et l’image originale analogique visualisée sur le négatoscope. C’est le
processus de linéarisation de la chaîne d’imagerie.
Linéarisation de la chaîne d’imagerie
Une méthode rigoureuse visant à palier aux limitations de la chaîne
d’imagerie a été implantée pour corriger l’effet non linéaire du moniteur. La méthode
assume que le processus de numérisation est parfaitement linéaire. Ceci n’est pas tout
à fait faux puisque le processus de calibrage montre une relation linéaire entre les
valeurs des pixels à la numérisation et les valeurs des pixels à la sortie du
numériseur. La figtire 4 le démontre d’une autre manière, c’est-à-dire par l’utilisation
du numéro des lignes sur le film « stepwedge ». L’élément à rendre linéaire demeure
le moniteur d’affichage des images. La chaîne d’imagerie considérée dans ce













Figure 9 : Chaîne de numérisation des images radiologiques.
La méthode utilisée est basée sur la mesure de transmittance, c’est-à-dire de
l’intensité lumineuse traversant le film placé sur un négatoscope, et de l’intensité
lumineuse affichée sur l’écran. L’intensité lumineuse de chaque pas du film
« stepwedge» a été mesurée avec un luxmètre modèle Lunasix 3 de la compagnie
Gossen (Nurnberg, Allemagne). L’appareil comprend une sonde de type fibre
optique de 5 mm de diamètre. Cette sonde permet la lecture des intensités lumineuses
provenant de la source, c’est-à-dire l’écran, sans effet de contamination latérale
provenant du milieu ambiant. La sonde contient plus de 4000 fibres dont chacune a
un diamètre approximatif de 0,07 mm. La figure 10 montre les courbes exprimant les
fonctions de transfert du film et de l’écran d’ordinateur du système utilisé.
Une correspondance a été établie entre les valeurs mesurées d’intensité
lumineuse et les valeurs de pixels pour tous les pas du film « stepwedge » lors de
l’affichage de l’image. Ceci nous a permis de créer la fonction de transfert de l’écran
d’ordinateur. Les valeurs numérisées des pixels qui ont été utilisées correspondent
aux niveaux de densité optique de tous les 32 pas de l’image. Le tableau 7 montre les
valeurs de densité optique pour chacun des pas. Elles ont été transformées en valeurs













Fonctions de transfert du film sur le négatoscope et
de l’écran d’ordinateur du système utilisé
Figure 10 : Fonctions de transfert du film et du moniteur pour te système utilisé.
Le processus de linéarisation consiste à rendre linéaire la relation non linéaire
entre les valeurs de pixels à la sortie du numériseur et les valeurs de pixels lues lors
de l’affichage sur l’écran de l’image « stepwedge» numérisée. La courbe continue et
grasse identifiée « Fonction de transfert du négatoscope» à la figure 11 représente la
fonction de transfert de la transmittance du film « stepwedge» illuminé par le
négatoscope. On remarque que ce processus est quasi-linéaire. Le film était illuminé
par un négatoscope dont la luminance était de 5918 lux.
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Fonction de transfert corrigée pour rendre linéaire
le système d’imagerie
Figure 11 : fonction de transfert du moniteur corrigée pour rendre linéaire le
système d’imagerie. La nouvelle fonction écran (fécranL) est comparée à la fonction de
transfert du film.
Une fonction de transfert (fcran) pour le moniteur a été établie à partir des
valeurs de transmittance (T) corrigées. Avec le logiciel MATLAB, la fonction fcran a
été modélisée numériquement avec un polynôme du 3ierne ordre suivant:
T 12,5285 — 0,1 85$6x + 0,0093701 8x2 — 0,00046452x3 (mis 0,164) 9
Celle fonction a ensuite été inversée pour obtenir la fonction ‘ecran.
L’optimisation du modèle a été effectuée par une minimisation de l’erreur
quadratique du produit fecran X f 1ecran lorsque ce produit de fonctions a été comparé à
la droite caractérisant la correspondance parfaite entre l’image numérisée et l’image
affichée à l’écran. Les limites physiques du moniteur utilisé ont été prises en compte
0 4 8 12 16 20 24 28 32
No du pas sur le film stepwedge
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durant ce processus. La figure Il montre l’allure de la fonction de transfert corrigée
par rapport à celle du négatoscope. La fonction de correction (fecranL) résultante a été

















Valeurs de contraste calculées à partir des valeurs de densité optiqueFigure 12
mesurées sur les images « stepwedge» numériques et analogiques.
Les valeurs de contraste ont été calculées à partir des valeurs de transmittance
mesurées sur l’image «stepwedge» numérisée avant correction. puis après
correction. Les valeurs obtenues sur l’image numérique corrigée ont été comparées
aux valeurs obtenues sur l’image originale analogique. La figure 12 montre une
correspondance proche entre la courbe de l’image numérique corrigée (ligne pleine
mince) et celle de l’image originale analogique (ligne pleine grasse). En effet, les
O 10 15 20
Numéro du pas surie fflmstepwedge
25 30 35
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variations notées dans ces deux courbes se retrouvent à lintérieur du même intervalle
de contrastes. Les valeurs de contrastes calculées pour l’image numérique non
corrigée (ligne pointillée) sécartent de cet intervalle aux deux extrémités dti
graphique, soit pour les douze premiers pas et pour les pas 24 à 30 du film
« stepwedge ». Notons que les niveaux de contraste sont nuls pour les pas 3 1 et 32.
Cette perte de contraste dans les bandes les plus foncées du film «stepwedge » n’a
pas de conséquence sur la capacité de lecture des radiologistes puisque les densités
optiques de ces bandes dépassent la valeur maximale de l’intervalle utile de lecture.
soit 3.5 (Bushberg et coll, 1994). Règle générale. une diminution de contraste dans
une image radiographique limite la distinction de tissus voisins dont les densités sont
proches l’une de lautre, surtout si l’un dc ces tissus est pathologique.
Figure 13 : L’image de gauche montre les niveaux de gris de la mire SMPTE avant
le rendu linéaire de la chaîne d’imagerie. L’image de droite montre les niveaux de
cette même mire après le rendu linéaire de la chaîne d’imagerie.
L’application de notre algorithme sur les images de nos cinq mires n’a pas
permis une meilleure visualisation des éléments du tableau 7 qui caractérisent la
résolution, si ce n’est que pour un seul élément de la mire « Standard Society of
Motion Picture and Television Engineers» (SMPTE). L’application de l’algorithme
E ‘‘!
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a permis l’identification claire dti contraste 95/100% de la mire SMPTE, mais a
rendu invisible le contraste 0/5%. La figure 13 permet l’appréciation visuelle de ce
changement. Ceci est essentiellement dû à la correction du systême. Ce dernier
devient alors incapable de différencier les niveaux de gris des deux derniers pas du
film « stepwedge ».
Par contre, la densité des niveaux de gris a alors augmenté de 15% (voir
figure 13) à la satisfaction du radiologue membre de l’équipe de recherche. Il était
maintenant possible d’utiliser les fonctions fournies par le logiciel de visualisation
pour effectuer des changements fins des densités optiques permettant de visualiser de







Figure 14 Schéma conceptuel de l’étude comparative dLL mode de lecture de
l’image numérique sur l’écran d’ordinateur par rapport au mode de lecture des
images originales sur films éclairés par un négatoscope. Les expressions « LUT ong.
calc.» et « LUT corr.» signifient Look-Up Table originale calculée et Look-Up
Table corrigée.
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Le processus de linéarisation du système de téléradiologie a permis
d’améliorer la qualité des images numériques de façon satisfaisante aux yeux du
radiologiste membre de Féquipe de recherche. Nous pouvions donc passer à l’étape
suivante qui consistait à procéder à la comparaison du processus de lecture des
images numériques à l’écran au processus de lecture des images originales sur films.
dans tin objectif d’établir un diagnostic à distance, tel que montré à la figure 14.
Évaluation clinique : lecture des images numérisées
Résultats généraux
Chacun des sept radiologistes participant à cette étude ont comparé 92 images
numérisées et corrigées, visualisées à l’écran, aux 92 images originales analogiques
visualisées sur le négatoscope. Le tableau 10 montre la répartition des images.
Limage numérisée et corrigée a été déterminée comme étant de qualité diagnostique
dans 96% des cas. De ces 96% des cas, 38,4% sont de qualité moindre que l’image
originale, alors que 57,6% montrent une qualité équivalente ou supérieure à l’image
analogique. Seulement 4% de toutes les images lues ont été qualifiées de non
diagnostiques. Le tableau 10 résume les résultats concernant la qualité de l’image.
Les valeurs statistiques observées au tableau Il sont relativement
équivalentes pour les deux modes de lecture. Les différences observées ne sont pas
significatives.
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Nombres (pourcentages) % moyen * I.S
Images de Images Images
poumons d’os d’abdomen
Qualité diagnostique 34(94%) 40(98%) ] 14(96%) 96,0%± 1,6%
Numérique < analogique 20 (54%) 1 1 (28%) 5 (33%) 38,3% ± 1 1.3%
numérique = analogique 14(40%) 28 (69%) 9(63%) 57,3% ± 12,5%
numérique> analogique 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 0.3% + 0,5%
Qualité non diagnostique 2 (6%) 1 (2%) ] 1 (4%) 4,0% ± 1,6%
Nombre d’images 36 (100%) 41 (100%) ] 15 (100%)
Nombre de cas cliniques 24 28 ]
Tableau 10 Nombre (pourcentage) dimages de qualité diagnostique et non
diagnostique obtenti lors de l’étude comparative « Image numérisée vs Image
originale analogique ».
Le tableau li montre les valeurs obtenues pocir l’ensemble des vraies
anomalies prévues être identifiées sur l’écran comme scir le film, et des fausses
anomalies détectées, qu’elles soient significatives au diagnostic ou accessoires. Le
niveau de sensibilité de la lecture des images numériques est de 55,9%. soit 3.3%
inférieur au niveau de 59.2% pour la sensibilité de la lecture des films. Par contre, la
spécificité de la lecttire des images numériques est de 90.3%, soit 1,1% de plus que la
spécificité de la lecture des films. Les valeurs prédictives positives sont atissi très
élevées (>96%) par rapport aux valeurs prédictives négatives qtii elles sont très
basses (< 29%). L’exactitude brute de la lecture à l’écran est de 2,6% inférieure à
celle de la lecture des films (63,7%). Les faibles valeurs Kappa (0,24 pour l’écran et
0.26 pour le film) montrent une forte influence du hasard dans le processus de
détection des anomalies, tant à l’écran que stir le film. Le tableau II montre aussi
que la détection d’anomalies sur des images est une activité qui montre peu de
sensibilité, peu d’exactitude, mais beaucotip de spécificité.
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Détectées à l’écran
Non détectées de l’écran
Détectées sur le film





















Sensibilité écran (%) 55,9% Sensibilité film (%) 59,2%
Spécificité écran (%) 90,3% Spécificité film (%) 89,2%
VPP écran (%) 97,0% VPP film (%) 96,8%
VPN écran (%) 26,9% VPN film (%) 28,2%
Exactitude écran (%) 61,1% Exactitude film (%) 63,7%
Kappa écran 0,24 Kappa film 0,26
Tableau 11 : Analyse statistique de la détection de l’ensemble des anomalies
(significatives et accessoires) lors de la lecture des images ntlmériques sur écran et
des images originales sur films.
Le même phénomène se reflète pour chacun des radiologistes participant à
l’étude. Les paramètres statistiques sont variables d’un individu à l’autre, comme le
montre le tableau 12, mais ils sont légèrement plus élevés pour la lecture sur films
que pour la lecture à l’écran. Le paramètre « Kappa» est nettement inférieur au
paramètre « Exactitude» non pondérée pour l’effet du hasard. Alors que le
radiologiste #1 aurait le mieux performé, le radiologiste #7 aurait le moins bien





. (95/ol.C.)statistiques #2 #4 #5 #6 #7
Sensibilité écran (%) 66.8% 51,4% 61,4% 64.1% 55,0% 49.1% 43.6% 55,9%± 5.8%
Spécificité écran (¾) 97,6% 100.0% 85,4% 92,7% 77,5% 89,7% 90,2% 91.$%± 5,7%
VPP écran (%) 99,3% 100,0% 95,7% 97,9% 93,1% 96,4% 96,0% 96,9%± 1,8%
VPN écran (%) 35,4% 27.7% 29,2% 32,5% 23,8% 23,8% 23,0% 27,9% ± 3,5%
Exactitude écran (%) 71,6% 59,0% 65,1% 68,6% 58,5% 55,2% 51,0% 61,3%± 5,5%
Kappa écran 0,3$ 0,25 0,26 0,32 0,17 0,1$ 0,15 0,25 ± 0,06
Sensibilité film (%) 71,4% 53,6% 62,7% 68,2% 57,3% 54,1% 46,8% 59,2% ± 6,0%
Spécificitéfilm(%) 97,6% 100,0% 82,9% 92,7% 80,0% 84,6% 87,8% $9,4%±5,2%
VPP film (%) 99,4% 100,0% 95,2% 98,0% 94,0% 95,2% 95,4% 96,7%± 1,6%
VPN film (¾) 38,8% 28,7% 29,3% 35,2% 25,4% 24,6% 23,5% 29,4% ± 3,9%
Exactitude film (°/o) 75,5% 60,9% 65,9% 72,0% 60,8% 58,7% 53,3% 63,9% ± 5,3%
Kappa film 0,46 0.28 0,28 0,40 0,22 0,25 0,19 0,30 ± 0,07
Tableau 12 : Analyse statistique de la détection de l’ensemble des anomalies
(essentielles et accessoires) de chaque radiologiste participant à l’étude, lors de la
lecture des images numériques sur écran et des images originales sur films.
Si on compare le processus de lecture des images numériques à l’écran par
rapport au standard établi, c’est-à-dire la lecture des images originales sur films, on
note une capacité de détection élevée lors de la lecture à l’écran. Le tableau 13
montre que les valeurs de la statistique Kappa (i 0,94), de sensibilité (94,4%) et de
spécificité (99,9%) sont très élevées. La lecture à distance d’images numériques
pourrait donc s’avérer aussi efficace que la lecture de films pour l’ensemble des cas
de salle d’urgence, soit les poumons, l’orthopédie et l’abdomen. Le tableau 13
montre les valeurs des statistiques de comparaison des deux méthodes de lecture.
L’ensemble des anomalies
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Anomalies Anomalies sur film
à l’écran présentes absentes Total
présentes $87 I $88
absentes 54 875 929
Total 941 [ 876 1817
Sensibilité écran (%) 94,3% VPP écran (%) 99,9%
Spécificité écran (%) 99.9°% VPN écran (%) 94.2%
Exactitude écran (%) 97,0% Kappa 0,94
Tableau 13 : Comparaison directe de la lecture des images numériques à l’écran par
rapport à la lecture des images originales du film sur le négatoscope. Cette dernière
modalité est considérée comme le standard.
La valeur élevée à 99,9% pour la spécificité est due au fait que pour
l’ensemble des anomalies, une seule fausse anomalie a été identifiée sur l’écran
d’ordinateur et non sur le film par un seul radiologiste (spécificité 99.2%). comme
le montre le tableau 14. 11 s’agit d’une anomalie essentielle d’un cas de poumons.
Trois autres fausses anomalies ont été identifiées sur le film, mais pas sur lécran
d’ordinateur. Il s’agit d’un cas d’abdomen et de deux cas d’orthopédie.
La comparaison des capacités de lecture d’anomalies existantes entre les sept
radiologistes participant à l’étude montre que dans l’ensemble, les pourcentages de
détection à l’écran des anomalies essentielles ou accessoires sont relativement
comparables aux poLircentages de détection des mêmes anomalies sur les films. Les
pourcentages de détection sont légèrement plus élevés potir la lecture stir le film que
potir la lecture à l’écran, et ce, pour chacun des sept radiologistes qui participaient à
cette étude d’évaluation. Nous ne considérons pas ici les fausses anomalies, car elles
n’existent pas. Elles sont le produit d’une mauvaise interprétation des images. La
moyenne des différences dans les pourcentages (film — écran) est de 3,2% (IC 95%:
5$
2,1% — 4,3%). Le tableau 15 montre les pourcentages de détection des anomalies
existantes pour les deux modes de lecture considérés.
Paramètres Radiologistes participant ù l’étude -
. . (9% l.C.)
statistiques #J #2 #3 #4 #5 #6 #7
Sensibilité(%) 93,7% 95,8% 97.2% 94,1% 96,3% 89.6% 92,6% 94,2%± 1,8%
Spécificité (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 100,0% 99,9% ± 0,2%
VPP (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 100,0% 99,9% ± 0,2%
VPN (%) 91,2% 96,6% 96,7% 92,3% 96,2% 91,2% 95,0% 94,2%± 1,7%
Exactitude(%) 96,2% 98,1% 98,5% 96,6% 97,7% 95,0% 96,9% 97,0%±0,8%
Kappa 0,92 0,96 0,97 0,93 0,95 0,90 0,94 0,94 + 0,02
Tableau 14 : Comparaison directe de la lecture des images numériques à l’écran par
rapport à la lecture des images originales dii film sur le négatoscope, pour chacun des
radiologistes participant à l’étude. La lecture de Fimage originale est considérée
comme la méthode standard.
Il montre aussi la performance plus faible du radiologiste #7 dans la détection
des vraies anomalies significatives au diagnostic tant à lécran que sur le film. Les
valeurs de 52,1% et 57,0% sont significativement inférieures au pourcentage moyen
ces valeurs ne se retrouvent pas à l’intérieur de l’intervalle 95% IC. Par contre, les
radiologistes #1 et #3 ont montré un niveau de détection significativement supérieur
au pourcentage moyen pour la lecture à l’écran. Il en est de même pour les
radiologistes #1 et #4 dans le cas de la lecture sur film. Cette comparaison inter
radiologistes ne permet pas de se prononcer sur la valeur distinctive entre la lecture à
l’écran et la lecture sur film. Elle montre la variabilité naturelle entre les lecteurs.
Cette variabilité est basée sur des critères stibjectifs comme l’expérience, les
connaissances, la méthodologie de lecture et l’état mental des lecteurs durant l’étude.
Il faut se rappeler que le véritable objectif de cette étude comparative est
effectivement de comparer la lecture à l’écran à la lecture sur négatoscope. Comme
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l’indique le paragraphe précédent, cette variabilité naturelle demeure quelque soit le
mode de lecture.
Ensemble des images de radiologie
Nombre de vraies anomalies Nombre de vraies anomalies
significatives (%) accessoires (%)
Total 847 693
Radiologistes Trouvées Trouvées Trouvées Trouvées
i l’écran sur film i l’écran sur film
# 1 96 (79,3%*) 101 ($3,5%*) 51 (51,5%*) 56 (56,6%*)
# 2 84 (69,4%) 89(73,6%) 29 (29,3%*) 29 (29,3%*)
#3 94(77,7%*) 96(79,3%) 41(41,4%) 42 (42,4%)
# 4 92 (76,0%) 100 (82,6%*) 49 (49,5%*) 50 (50,5%*)
# 5 84(69,4%) 86(71,1%) 37(37,4%) 40(40,4%)
# 6 87(71,9%) 93 (76,9%) 21 (21,2%*) 26 (26,3%*)
# 7 63 (52,1%*) 69 (57,0%*) 33 (33,3%) 34 (34,3%)
(95% IC) 70,8% ± 6,3% 74,9% + 6,2% 37,7% ± 7,4% 40,0% ± 7,5%
Total des radiologistes 600 (70,8%) 634 (74,9%) 261 (37,7%) 277 (40,0%)
* Différence significative par rapport à la moyenne (95% IC)
Tableau 15 : Nombre et pourcentage de vraies anomalies trouvées par chacun des
radiologistes participant à l’étude clinique.
Dans le cas de la détection des vraies anomalies accessoires, les radiologistes
#2 et #6 montrent des pourcentages de détection significativement inférieurs au
pourcentage moyen. Ce cas est moins problématique puisqu’une anomalie accessoire
peut ne pas être liée à l’établissement du diagnostic, ce qui n’est pas le cas pour
l’anomalie significative. Par contre, les radiologistes #1 et #4 ont atteint des
pourcentages de détection de ces anomalies significativement supérieurs aux
pourcentages moyens obtentis pour les deux modes de lecture testés.
Dans chacune des catégories de vraies anomalies, les pourcentages moyens de
détection pour chaque mode de lecture, écran et films, ne sont pas significativement
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différents (P < 0,05). Mis à part les cas mentionnés ci haut, l’ensemble des
radiologistes semble aussi efficace dans la détection des vraies anomalies peu
importe le mode de lecture. Le pourcentage de détection des anomalies significatives
est deux fois supérieur au pourcentage de détection des anomalies accessoires. De
façon instinctive, les radiologistes se concentrent davantage sur les anomalies
pouvant mener à l’établissement d’un diagnostic, et laissent de côté les anomalies
accessoires qui n’ont pas de lien avec la logique qui les amènent à diagnostiquer la
pathologie.
Résultats obtenus par système
Une analyse séparée de chacun des systèmes (abdominal, pulmonaire et
osseux) montre peu de différence dans la performance des radiologistes pour les
systèmes pulmonaires et osseux, mais leur performance est significativement
inférieure pour le système abdominal. Le tableau 16 montre une sensibilité à la
lecture à l’écran de 45,1% pour le système abdominal, 60% pour le système
pulmonaire et 58,3% pour le système osseux. Il en est de même pour la lecture sur le
film, avec des valeurs de sensibilité de 47,9%, 64% et 61,1% pour les systèmes
abdominal, pulmonaire et osseux, respectivement.
Les valeurs de spécificité sont cependant élevées par rapport aux valeurs de
sensibilité. Elles dépassent de façon significative les 89% pour chacun des systèmes
et chaque mode de lecture. La valeur de 100% pour la lecture à l’écran des cas
d’abdomen est due au fait qu’il n’y a eu aucune identification de fausses anomalies
lors de la lecture à l’écran. Deux fausses anomalies, une significative et une
accessoire, ont été détectées lors de la lecture sur film. Ces résultats nous amènent à
la prudence quant aux conclusions que nous pouvons en tirer puisque l’utilisation de
seulement neuf cas d’abdomen pourrait ne pas permettre la généralisation des
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capacités de lecture de notre éqtlipe de radiologistes en conditions cliniques
normales.
Mode de Ensemble des anomalies identifiées lors de la lecture des images
lecture présentes absentes Total
Abdo Poumons Os Abdo Poumons Os Ado Poumons Os
Écran+ 161 361 339 0 11 16 161 372 355
Écran- 196 241 242 21 93 136 217 334 378
Film+ 171 385 355 2 10 18 173 395 373
Film- 186 217 226 19 94 134 205 311 360
Total 357 602 581 21 104 152 37$ 706 733
Statistiques Abdomen Poumons Os
Sensibilité écran (%) 45,l%* 60,0% 58,3%
Spécificité écran (%) 100,0%* 89,4% 89,5%
VPP écran (%) 100,0%* 97,0% 95,5%
VPN écran (%) 9,7%* 27,8% 36,0%
Exactitude écran (%) 4$,l%* 64,3% 64,8%
Sensibilité film (%) 47,9%* 64,0% 6 1,1%
Spécificité film (%) 90,5% 90,4% 88,2%*
VPP film (%) 98,8% 97,5% 95,2%*
VPN film (%) 93%* 30,2% 37,2%
Exactitude film (%) 50,3%* 67,8% 66,7%
* Différence significative entre les valeurs des systèmes (95% IC)
Tableau 16 Analyse statistique de la détection de l’ensemble des anomalies par la
lecture des images numériques à l’écran et des images originales sur films.
Les valeurs statistiques pour chacun des systèmes sont rapprochées lorsqu’un
mode de lecture est comparé à l’autre. Elles sont légèrement supérieures pour le
mode de lecture sur films, indiquant une meilleure efficacité de ce mode de lecture
par rapport à la lecture à l’écran.
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La comparaison de la lecture à l’écran par rapport au standard choisi, c’est-à-
dire la lecture sur films, montre que l’interprétation des images à l’écran est
similaire, à 6% près, à l’interprétation des images originales sur films: le coefficient
Kappa est de 0,94 pour le système abdominal, 0,93 pour le système pulmonaire et
0,95 pour le système osseux. Le tableau 1 7 détaille les statistiques comparatives.
Les valeurs de spécificité de 100% pour les systèmes abdominal et osseux
indiquent que les fausses anomalies qui sont détectées à l’écran ont aussi été
détectées sur le film, d’où les valeurs zéro du tableau 1 7.





i l’écran Abdo Poumons Os Abdo Poumons Os Ado Poumons Os
présentes 161 371 355 0 1 0 161 372 355
absentes 12 24 18 205 310 360 217 334 378
Total 173 ] 395 373 205 311 360 378 706 733
Statistiques Abdomen Poumons Os
Sensibilité écran (%) 93,1% 93,9% 95,2%
Spécificité écran (%) 100,0% 99,7% 100,0%
VPP écran (%) 96,8% 96,5% 97,5%
VPN écran (%) 100,0% 99,8% 100,0%
Exactitude écran (%) 94,5% 92,8% 95,2%
Kappa 0,94 0,93 0,95
Tableau 17 : Comparaison directe de la détection de l’ensemble des anomalies par la
lecture des images numériques à l’écran par rapport à la lecture des images originales
sur films.
Les valecirs élevées de l’exactitude montrent qtie l’interprétation des images
visualisées sur un écran d’ordinateur est fortement insensible aux erreurs
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systématiques qui auraient pu sintroduire et se perpétuer tout au long de létude
clinique.
Mode de Anomalies significatives identifiées lors de la lecture des images
lecture présentes absentes Total
Abdo Poumons Os Abdo Poumons Os Ado Poumons Os
Écran + 79 291 230 0 7 7 79 298 237
Écran- 54 136 57 14 69 75 6$ 205 132
Film+ 84 311 239 1 6 $ $5 317 247
Film- 49 116 48 13 70 74 62 186 122
Total 133 [ 427 287 14 76 82 147 503 369
Statistiques Abdomen Poumons Os
Sensibilité écran (%) 594%* 68,1% $0,l%*2
Spécificité écran (%) 100,0%2 90,8% 91.5%
VPP écran (°/) 100,0%2 97.7% 97,0%
VPN écran (%) 20,6%* 33,7%* 568%*
Exactitude écran (%) 63,3%* 71,6% 82,7%*2
Sensibilité film (%) 63,2%*2 72,8%* $33%*2
Spécificité film (%) 92,9% 92,1% 90.2%2
VPP film (¾) 98,8% 98.1% 96,$%2
VPN film (%) 21,0%* 37,6%* 60,7%*2
Exactitude film (%) 66,0%*2 757%* 84,$%*2
*Différence significative par rapport aux données du tableau 16, test de Student unilatéral,
P 0,05
Z Différence significative entre les valeurs des trois systèmes étudiés (95% IC)
Tableau 18 : Analyse statistique de la détection des anomalies significatives par la
lecture des images numériques à l’écran et des images originales sur films.
Le tableau 1$ montre les résultats de l’analyse statistique pour les anomalies
significatives seulement. La comparaison de ces valeurs à celles du tableau 16.
semble montrer que lintroduction de la détection d’anomalies accessoires dans
lanalyse statistique des données diminue l’efficacité de lecture des radiologistes
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pour Lensemble des systèmes. Quatorze des valeurs statistiques calculées ont
diminué de façon significative lorsquel1es ont toutes été soumises à un test de
Student unilatéral avec 95% dIC (P 0.05). Les diminutions significatives sont
marquées du symbole « * »•
Anomalies Anomalies significatives identifiées sur le film
significatives Total
identifiées présentes absentes
sur l’écran Abdo Poumons Os Abdo Poumons Os Ado Poumons Os
pésentes 79 297 237 0 1 0 79 29$ 237
absentes 6 20 1.0 62 185 122 68 205 132
Total 85 3171247 62 186 122 147 503] 369
Statistiques Abdomen Poumons Os
Sensibilité écran (%) 92,9% 93,7% 96.0%
Spécificité écran (%) 100,0% 99,5% 100,0%
VPP écran (%) 95,9% 95.8% 97,3%
VPN écran (%) 1.00,0% 99.7% 100,0%
Exactitude écran t %) 91,2% 90.2% 92,4%
Kappa 0,92 0,91 0,94
Tableau 19 Comparaison directe de la détection des anomalies significatives par la
lecture des images numériques à l’écran par rapport à la lecture des images originales
sur films.
Par contre, lorsque la lecture à l’écran est comparée au standard établi, c’est-
à-dire la lecture sur films. l’introduction des anomalies accessoires dans l’analyse
statistique a augmenté les valeurs des variables statistiques, satif pour la variable
« Sensibilité» du système osseux qui, au contraire. a légèrement diminué.
Lapplication d’un test de Student unilatéral avec 95% d1C (P 0,05) à ces variables
a montré que les changements apportés aux variables statistiques par l’introduction
des anomalies accessoires ne sont pas significatifs. La comparaison des valeurs du
tableau 19, qui représente la détection des anomalies significatives seulement, à
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celles du tableau 17, qui englobe l’ensemble des anomalies, significatives et
accessoires, montre une appréciation de cette différence non significative.
La spécificité plus faible du film est causée par une seule erreur de lecture
d’un seul radiologiste de l’équipe. Ce dernier a confondu un artéfact pour une
anomalie sur le film. Il ne l’a cependant pas détecté sur l’écran. Le jeu des contrastes.
brillance et facteur d’amplification, disponible sur l’écran cathodique, aurait corrigé
l’artéfact ou permis l’identification non équivoque de l’artéfact. Ceci reflète une
caractéristique avantageuse de la lecture sur écran cathodique.
Niveau de confiance des radiologistes face à la lecture d’images
numériques
Nous avons demandé à l’équipe de radiologistes participant à celle étude, de
qualifier les images numériques affichées à l’écran d’ordinateur et de les comparer
aux images originales sur films. Celle dernière a été utilisée comme étant le standard
elle était donc considérée comme parfaite. même si en réalité ce n’était pas le cas.
Le tableau 20 montre les résultats de comparaison des deux types d’images
pour le système pulmonaire. Moins de 5% des images numériques ont été de qualité
nellernent moindre que les images originales sur films. Dans 73,8% des cas,
l’identification des anomalies sur l’image numérique était aussi efficace que sur
limage analogique. Les radiologistes étaient confiants d’effectuer un aussi bon
diagnostic sur l’image numérique que sur l’image originale, dans 59.5% des cas.
Parmi les structures spécifiques à ce type d’images, les radiologistes mentionnaient
qu’ils identifiaient sur l’image numérique les contours cardiaques et la cage
thoracique avec autant d’aisance qu’ils le faisaient sur l’image analogique dans
65,5% et 59,5% des cas, respectivement. Ils ont cependant eu légèrement plus de
difficulté à analyser le parenchyme pulmonaire sur l’image numérique dans 54,8%
des cas. Finalement, dans une même proportion de cas. la latitude de l’image, c’est-à-
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dire l’intervalle des niveaux de gris présenté à l’écran, était légèrement inférieur pour
l’image numérique que pour I’ image analogique.
Qualité de l’image numérique par rapport a l’image originale
Système pulmonaire Nettement Légèrement Légèrement Nettement
moindre moindre Égale meilleure meilleure
Identification de l’anomalie 6 (3,6%) 37(22,0%) 124(73,8%) 1 (0,6%) 0
Confort / Confiance 8 (4,8%) 60 (35.7%) 100 (59,5%) 0 0diagnostique
Capacité d’identifier
le parenchyme pulmonaire 4 (2.4%) 92 (54,8%) 72 (42,9%) 0 0
les lignes médiastinales et la 2(1,2%) 55(32,7%) 110(65,5%) 1 (0,6%) 0transparence rétrocardiaque
la cage thoracique 2(1,2%) 66(39,3%) 100(59,5%) 0 0
Latitude générale de l’image 2(1.2%) 92(54,8%) 74(44,0%) 0 0
Tableau 20 Comparaison des images numériques par rapport aux images originales
analogiques pour le système pulmonaire (n 16$).
Dans le cas du système osseux, les radiologistes avaient noté que seulement
quelques images étaient de qualité nettement inférieure à la qualité des images
analogiques, comme le montre le tableau 21.
Les radiologistes mentionnaient que l’identification des anomalies sur
l’image numérique était aussi efficace que stir l’image analogique dans 82,7% des
cas. Ils étaient confiants d’effectuer sur l’image numérique un aussi bon diagnostic
qu’ils le feraient sur l’image analogique, dans 77.0% des cas. Parmi les structures
spécifiques à ce type d’images, les radiologistes mentionnaient qu’ils identifiaient sur
l’image numérique les trabéculations osseuses, les tissus mous et les lignes
graisseuses avec autant d’aisance qu’ils le faisaient sur l’image analogique dans
52.0%, 86,2% et 89.8% des cas, respectivement. Finalement, dans 63,3% de cas, la
latitude de l’image numérique était aussi étendue que stir l’image analogique.
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Qualité de l’image numérique par rapport à l’image originale
Système osseux Nettement Légèrement Légèrement Nettement
pire pire Egale meilleure meilleure
Identification de l’anomalie 2(1,0%) 32(16,3%) 162(82,7%) 0 0
Confort? Confiance diagnostique 2 (1,0%) 42 (21.4%) 15! (77.0%) 1 (0,5%) 0
Capacité d’identifier
les trabéculations osseuses 4 (2,09/o) 90 (45,9%) 102 (52,0%) 0 0
les tissus mous 1 (0,5%) 13 (6,6%) 169(86,2%) 13 (6.6%) 0
la ligne graisseuse 0 15(7.7%) 176(89.8%) 5 (2,6%) 0
Latitude générale de l’image 4(2,0%) 59(30,1%) 124(63,3%) 9(4,6%) 0
Tableau 21 : Comparaison des images numériques par rapport aux images originales
analogiques pour le système osseux (n 196).
Le cas du système abdominal, les résultats sont plus modestes : aucune
structure particulière n’a pu être identifiée, que ce soit par son contraste marqué ou
que ce soit pour son utilité clinique à identifier des pathologies particulières. De plus.
la latitude des images d’abdomen est relativement petite; toutes les structures, sauf le
côlon, ont une densité tissulaire qui s’approche de celle de l’eau. II n’y avait donc pas
lieu d’en faire un critère spécifique de qualité d’image. Deux critères ont donc été
retenus la capacité d’identifier les anomalies et la confiance diagnostique.
Le tableau 22 montre que dans 69,8% des cas, les radiologistes pensaient
trouver les anomalies avec autant daisance quelle que soit la modalité d’affichage
des images. De plus. ils étaient confiants d’effectuer un aussi bon diagnostic sur
l’image numérique que sur l’image originale, dans 65,1% des cas.
6$
Qualité de l’image numérique par rapport à l’image originale
Système abdominal Nettement Légèrement Légèrement Nettement
pire pire Egale meilleure meilleure
Identification de l’anomalie O 1$ (28.6%) 44(69,8%) 1 (1,6%) 0
Confort / Confiance diagnostique I ( I .6%) 20 (31,7%) 41 (65,1%) 1 (1.6%) 0
Tableau 22 : Comparaison des images numériques par rapport aux images originales
analogiques pour le système abdominal (n = 63).
Le tableau 23 montre la comparaison de la qualité générale des images
numériques par rapport à Limage analogique, pour les trois systèmes anatomiques
étudiés, pour un total de 63 (9 x 7) cas cliniques «abdomen. 16$ (24 x 7) cas
cliniques de poumons et de 196 (2$ x 7) cas cliniques pour le système ostéo
articulaire.
Qualité de l’image numérique par rapport à l’image
originale
Non Diagnostique
Qualité des clichés du système diagnostique Moindre Égale Meilleur
abdominal (n = 63) 1 (1,6%) 20 (31.7%) 40 (63,5%) 2 (3,2%)
pulmonaire (n = 168) 9 (5,4%) 77(45,8%) 82 (48,8%) 0
osseux (n = 196) 3 (1,5%) 50(25,5%) 140(71,4%) 3 (1,5%)
Tableau 23 : Comparaison de la qualité des images numériques par rapport aux
images originales analogiques pour les trois systèmes étudiés : abdominal,
pulmonaire et osseux.
Pour chacun des systèmes étudiés, la grande majorité des cas cliniques
présentaient des images numériq ties de qualité diagnostique. La qualité de ces images
était égale à la qualité des images originales dans 63.5% des cas «abdomen et dans
71,4% des cas ostéo-articulaires. La proportion plus faible de 48,$% des cas de
poumons qui présentaient des images numériques de qualité égale à la qualité des
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images analogiques, s’approche des 45,8% des cas cliniques qui présentaient des
images numériques de qualité légèrement moindre que celle des images analogiques.
Le tableau 10 exprime les mêmes résultats sous forme de nombre d’images et non de
nombre de cas cliniques.
Si nous considérons l’ensemble des 61 cas cliniques revus par nos sept
radiologistes, moins de 3% des 427 évaluations présentaient des images numériques
de qualité nettement moindre que la qualité des images analogiques. C’était l’inverse
dans 0,4% des cas.
Le tableau 24 montre que notre équipe de radiologistes participant à cette
étude a trouvé qu’il était aussi facile d’identifier les anomalies sur l’image numérique
que sur l’image analogique dans 77.3% des évaluations. De plus, ils étaient confiants
d’effectuer sur l’image numérique un aussi bon diagnostic qu’ils le feraient sur
l’image analogique, dans 68,4% de toutes les évaluations étudiées.
Qualité de l’image numérique par rapport à l’image originale
Nettement Légèrement Légèrement Nettement
moindre moindre Egale meilleure meilleure
Identification de l’anomalie $ (1,9%) 87(20,4%) 330(77,3%) 2(0,4%) 0
Confort / Confiance diagnostique 1 1 (2,6%) 122 (28,6%) 292 (68,4%) 2 (0,4%) 0
Tableau 24 : Comparaison des images numériques par rapport aux images originales
analogiques pour l’ensemble des cas cliniques étudiés (n = 427).
Le tableau 25 montre que seulement 13 des 427 évaluations étudiées
présentaient un total de 4 images numériques de qualité non diagnostique (voir
tableau 10). C’est relativement peu comparativement aux 414 évaluations qui ont
présenté un total de 8$ images numériques de qualité diagnostique (voir tableau 10).
61,5% des 427 évaluations ont présenté un total de 51 images numériques dont la
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qualité perçue par notre équipe de radiologistes a été définie comme étant égale à la
qualité perçue des images originales sur films.
Qualité de l’image numérique par rapport à l’image
originale
Non Diagnostique
diagnostique Moindre Égale Meilleur
Qualité des clichés 13 (3.0%) 147(34.4%) 262(61.5%) 5 (1,1%)
Tableau 25 : Nombre (pourcentage) dévaluations présentant des images de qualité
diagnostique et non diagnostique lors de l’étude comparative « Image numérisée vs
Image originale analogique» (n 427).
Finalement cinq évaluations (1,1%) ont présenté une image numérique dont la
qualité perçue dépassait la qualité de l’image originale. Ceci est possible grâce à un
jeu de modifications du contraste et de la brillance de l’image numérique disponible
à Futilisateur par le logiciel de visualisation. L’image rehaussée a donc été jugée
subjectivement comme étant supérieure à la qualité perçue de l’image analogique
correspondante par cinq de nos sept radiologistes participant à l’étude. Il est à noter
que l’image analogique ne peut être rehaussée. Il s’agit là d’un atout intéressant des
systèmes numériques.
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Chapitre 6: Discussion des résultats techniques et
cliniques
Méthodologie utilisée
Plusieurs publications retrouvées dans la littérature traitaient de la capacité
des lecteurs d’effectuer tin diagnostic sur une image numérique. Un bel exemple se
trocive dans «Telemedicine Journal and e-Health, vol. 9, no. 3 227-33» de l’année
2003 où Johnston et Worrall ont comparé la lecture diagnostique à distance d’images
numériques de tomodensitométrie axiale à la lecture des images originales sur
négatoscope. L’objectif visé était d’obtenir le diagnostic final. Ils ont obtenu des
niveaux de sensibilité et de spécificité très élevés, souvent de 100%. La façon
d’arriver à un diagnostic varie d’un individu à l’autre, car elle est basée sur la
capacité de l’individu d’observer l’image, de faire des liens entre les trouvailles, sur
te niveau de connaissances, sur l’expérience, sur l’intuition et sur la natcire même de
l’individu. Il s’agit là dun processus complexe fréquemment utilisé pour tester deux
technologies. La réduction de la qualité des images visualisées ne semble pas
interférer avec la précision du diagnostic (O’Sullivan et colt., 1997).
Notre étude porte spécifiquement sur la lecture de radiographies dans une
salle d’urgence typique dc tout hôpital régional. Nous croyons que les résultats sont
généralisables à l’ensemble des salles d’urgence des hôpitaux régionaux, d’abord
parce que nous avons utilisé 61 cas cliniques rencontrés de routine à l’urgence d’un
hôpital régional. Ensuite, les trois systèmes anatomiques choisis englobent plus de
90% des clichés retrouvés à l’urgence. Finalement, la diversité et la complexité des
cas choisis reproduisent les défis de lecture que rencontrent les radiologistes qui
lisent les clichés provenant de l’urgence.
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L’objectif de cette étude était de tester la capacité d’identifier les anomalies
qui mènent à l’établissement d’un diagnostic, faisant ainsi abstraction du processus
mental complexe mis en branle dans l’élaboration du diagnostic. Nous avons porté
notre attention sur l’unique capacité des radiologistes à observer une image. Nous
avons demandé à notre équipe de lecteurs d’identifier tous les éléments anormaux
qu’ils pouvaient trouver, d’abord sur les images numériques, ptiis sur les films
originaux. L’interprétation diagnostique n’était pas recherchée. Notre objectif visait à
mesurer la capacité du système de téléradiologie d’afficher des images numériques
conformes aux images originales sur films, c’est-à-dire sans en modifier le contenu
de façon perceptible à l’oeil de l’observateur.
De façon générale, la diminution de résolution due au processus de
numérisation et la diminution de brillance due aux limitations dci moniteur utilisé ont
été perçues par les observateurs comme une légère réduction de la qualité de l’image
numérique, par rapport à l’image originale sur films. Cette dernière était considérée
comme le standard et donc de qualité supérieure.
La méthodologie utilisée comporte une limitation les deux types d’images.
ntlmérique et analogique, ont été lues à l’intérieur de la même session. Cette
procédure nous a conduit, lors de la lecture des films, à insister davantage sur la
découverte d’anomalies supplémentaires à celles déjà découvertes sur les images
numériques. À l’insu de tous les chercheurs, toutes les fausses anomalies
découvertes sur les images numériques ont été décrites sur les images analogiques.
Cependant, lorsque le radiologiste avait terminé la lectttre des images originales de
chaque cas, le membre de l’équipe de recherche qui assistait le radiologiste, insistait
auprès de ce dernier pour qu’il indique clairement si toutes les anomalies qu’il avait
trouvées sur l’image numérique se retrouvaient sur le film. Malgré cette insistance,
les fausses anomalies identifiées sur les images numériques par l’équipe de
radiologistes se sont transportées sur les films.
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Une révision de toutes les images, numériques et analogiques, par notre
radiologiste chercheur, postérieurement à l’étude clinique, nous a permis de constater
que les fausses anomalies détectées étaient la cause d’une mauvaise interprétation de
structures anatomiques visualisées sur les images numériques. Ces mêmes structures
se retrouvaient aussi stir les films. Par conséquent, les fausses anomalies détectées
n’étaient pas la cause d’artéfacts créés lors de la numérisation des films.
Chaîne d’imagerie améliorée
La méthode utilisée pour tester techniquement le système de numérisation des
films est conceptuellement similaire à la méthode utilisée par l’équipe de Davidson
(Davidson et coll., 2001) dans l’établissement de la courbe de transfert dti numériseur
de films. Notre méthode d’évaluation a dépassé le cadre du numériseur en
considérant l’ensemble de la chaîne d’imagerie.
La correction du processus d’affichage que nous avons effectuée a permis de
rendre linéaire la totalité de la chaîne dimagerie comme le montrent les figures 11 et
12. D’abord. la nouvelle courbe de transfert du moniteur, montrée à la figure Il, a
tine allure linéaire. Mais, la valeur maximale d’intensité lumineuse est nettement
inférieure à celle obtenue par le négatoscope, réduisant ainsi l’intervalle des niveaux
de gris perceptible au lecteur. Cette latitude réduite de l’image numérique, par
rapport au film, a été notée par l’ensemble des radiologistes, particulièrement pour le
système pulmonaire.
Cette latitude réduite de l’image numérique est due aux limitations du
moniteur compris dans le système de numérisation des films. Il n’y avait pas lieu de
se préoccuper d’améliorer le processus de numérisation puisque le processus de
calibrage du numériseur a montré une fonction de transfert linéaire. L’utilisation d’un
moniteur de haute brillance permettrait d’augmenter la valeur maximale d’intensité
lumineuse et donc, de superposer davantage la fonction de transfert du moniteur sur
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la fonction de transfert du négatoscope. De tels moniteurs existent sur le marché. Ils
sont utilisés dans les systèmes PACS, mais ils sont plus chers à l’achat et à
l’entretien. Considérant l’évolution rapide de l’informatique, le coût des moniteurs
diminue rapidement. Il serait donc possible d’envisager de remplacer le moniteur
dans le système étudié afin d’en améliorer la performance. Il est cependant essentiel
que le moniteur choisi soit capable d’enregistrer une table de visualisation, de
manière à l’appliquer sur l’image juste avant son affichage.
Une constatation intéressante de l’application de l’algorithme de correction
des images affichées est la similarité des variations des niveaux de contrastes du
moniteur par rapport à celles du film éclairé par le négatoscope. En effet, la figure 12
montre que les variations de contraste de l’image « stepwedge » numérique affichée
à l’écran correspondent aux variations de contraste de l’image «stepwedge»
originale éclairée par un négatoscope. Les processus de numérisation des films et
d’affichage des images numériques modifient le contraste de façon négligeable
puisque aucun radiologiste n’a indiqué qu’il percevait une réduction ou une
augmentation du contraste sur l’image numérique par rapport à l’image analogique.
Le processus de numérisation des films réduit la résolution spatiale de l’ordre
de $ paires de lignes par millimètre pour le film à 5,1 paires de lignes par millimètre
pour l’image numérisée, si la numérisation se fait sur la largeur totale du film, soit 35
centimètres. Le grain du film est suffisamment petit pour permettre la distinction de
deux structures anatomiques séparées de moins de 1 00 micromètres. Le numériseur
Lumisys 75 que nous avons utilisé possède une densité maximale de pixels de 102,4
par centimètre, limitant ainsi la résolution spatiale à 5,1 paires de lignes par
millimètre, soit 36,3% inférieure à celle du film. Malgré cette perte de résolution
spatiale calculée, la résolution spatiale effective, mesurée avec une mire Nuclear
Associates, est la même pour les deux types d’images, soit 2,5 paires de lignes par
millimètre (voir tableau 9). Deux radiologistes seulement ont mentionné que pour
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quelques cas seulement, leur perception des détails sur l’image numérique semblait
réduite par rapport au film.
Qualité des images numériques
Considération de l’ensemble des anomalies
Les résultats généraux de notre étude indiquent que 96% des images
numérisées avec un numériseur de films et lues sur un moniteur conventionnel rendu
linéaire et bien ajusté, sont considérées de qualité propice à l’interprétation en vue
d’un diagnostic. Ces résultats sont en accord avec la tendance qui se dessine
actuellement d’effectuer des diagnostics par la lecture d’images numériques. La
numérisation des services de radiologie conventionnelle par l’installation de PACS
va en ce sens. Un centre qui n’a pas tes moyens de se procurer un PACS, pourrait
utiliser un système plus modeste basé sur la numérisation de films radiologiques
parce qu’un tel système peut produire une qualité d’images adéquate à
l’interprétation diagnostique. à la condition que 1) la chaîne d’imagerie soit linéaire
et que 2) chaque composante du système soit bien calibrée.
Les valeurs de sensibilité et de spécificité obtenues dans notre étude
concordent avec celles d’autres études similaires, mais diffèrent d’études visant des
pathologies particulières. La littérature montre deux grands groupes d’études. Le
premier comprend des études visant la détection de pathologies spécifiques, comme
un pneumothorax, un nodule pulmonaire, une fracture (Larson et colt., 1997: Calder
et colI., 1999: Palombo et colt.. 2002; Abdoh et colt., 2003) ou comparant deux
technologies sur la capacité d’établir tin diagnostic, comme par exempte un système
de tétéradiotogie versus le film, comme c’est le cas ici (Calder et colI., 1999; Eng et
cou., 2000; Tachakra, 2002; Johnston et Worrall, 2003). Dans ces études, les valeurs
de sensibilité et de spécificité s’approchent ou dépassent tes 90%, sauf l’étude de Eng
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où les valeurs ne dépassent pas les 85%. La différence entre les valeurs de sensibilité
et les valeurs de spécificité est positive ou négative, selon l’étude. Aucune tendance
n’a été notée.
Le second groupe comprend des études visant à comparer deux technologies
sur la capacité des lecteurs à détecter des éléments particuliers de l’image appelés
anomalies (Scott et colI., 1995; Larson et cou., 1997). Dans ces études les valeurs de
sensibilité sont systématiquement plus basses que les valeurs de spécificité qui
dépassent les 90% en général. Notre étude fait partie de cette catégorie.
Les valeurs de sensibilité obtenues dans notre étude sont de Fordre de 57%
alors que les valeurs de spécificité avoisinent les 90%, et ce, pour les deux modes de
lectcire étudiés. La différence de 2% à 4% entre les valeurs obtenues pour la lecture à
l’écran par rapport au film n’est pas significative (P> 0,05). mais est à l’avantage du
film pour la sensibilité, la valeur prédictive négative et l’exactitude. La lecture sur
film est légèrement plus performante que la lecture à l’écran, mais cette hausse de
performance n’est pas significative (P> 0,05). Cette conclusion est supportée par tes
données du tableau 15 qui montrent que la différence de taux de détection des
anomalies entre les deux modes de lecture est non significative (P > 0,05). Le
nombre de cas et la subtilité des anomalies à trouver nous ont permis d’établir cette
discrimination entre les deux modes de lecture.
En faisant abstraction du mode de lecture, les résultats obtenus indiquent
que:
I. Si un patient possède une anomalie et quelIe est présente sur l’image,
notis avons 57% des chances de la détecter.
2. Si l’anomalie est absente de l’image, nous avons 90% des chances de
ne rien détecter qui ressemble à cette anomalie.
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3. Si nous détectons une anomalie sur l’image. il y a 97% des chances
que le patient ait cette anomalie.
4. Si notis ne détectons pas l’anomalie sur l’image, il y a 28% des
chances que le patient n’ait pas cette anomalie.
Donc, le seul fait d’observer une image radiologique n’est pas garant
d’obtenir un diagnostic, et ce, quel que soit le mode de lecture. L’établissement d’un
diagnostic est bien plus qu’observer une image. Il consiste à associer quelques
anomalies selon une logique qui concorde avec l’histoire du patient, l’examen
physique et d’autres tests diagnostiques. Ceci concorde avec les valeurs nettement
plus élevées de sensibilité retrouvées dans la littérature traitant de l’établissement
d’un diagnostic, et non seulement de la découverte d’anomalies sur des images
radio logiq ties.
La comparaison du processus de lecture à l’écran par rapport au standard
choisi, c’est-à-dire la lecture des films, indiqcie 94% de concordance entre les deLix
méthodes de lecture, avec 94.3% de sensibilité et 99.9% de spécificité et VPP. Une
exactitude de la lecture à l’écran de 97% indique que le niveau d’insensibilité aux
erreurs systématiques de ce mode de lecture est essentiellement le même que celcii de
la méthode standard. En somme, l’utilisation de l’imagerie numérique provenant dci
système étudié ne diminue en rien la capacité des radiologistes à détecter des
anomalies sur les images radiologiques, une conclusion que ne partage pas Calder et
collègues (Calder et cou., 1999) qui évaluèrent un système similaire. Cependant, les
auteurs ne mentionnent pas s’ils ont effectué des tests de linéarité de la chaîne
d’imagerie dti système utilisé dans leur étude. Nous pouvons présumer que ce
système affichait un comportement non linéaire qui n’a pas été corrigé avant le début
de l’étude clinique de comparaison des images.
7$
Dans le but de raffiner notre étude comparative, nous avons effectué une
analyse statistique indépendante pour chacun des systèmes anatomiques étudiés. Elle
montre des résultats similaires à ceux mentionnés pour l’ensemble des cas cliniques,
indiquant ainsi que le système anatomique choisi n’influe pas vraiment sur la
capacité de détecter des anomalies sur l’image radiologique. Les résultats semblent
montrer qu’il a été plus difficile de détecter les anomalies du système abdominal,
comparativement aux deux autres systèmes, quelque soit le mode de lecture. Le
faible intervalle de niveaux de gris présenté à l’écran lors de la lecture des images
d’abdomen pourrait être la cause principale de la difficulté de lecture. Les densités
des tissus abdominaux qui approchent celle de l’eau réduisent considérablement les
niveaux de contraste affichés à l’écran.
Élimination des anomalies accessoires
L’élimination des anomalies non reliées à la logique d’établissement du
diagnostic est un automatisme du processus de lecture des images radiologiques.
Malgré l’insistance qtie nous avons manifestée auprès des radiologistes participant à
notre étude clinique, pour indiquer toutes les anomalies trouvées, ils ont malgré eux
porté beaucoup moins d’attention à l’identification des anomalies accessoires qu’à
l’identification des anomalies significatives. Le tableau 15 indique un taux
d’identification des anomalies significatives qui est deux fois scipérieures au tatix
d’identification des anomalies accessoires. La différence n’est pas significative entre
le taux moyen de détection à l’écran et le taux moyen de détection sur te film, pour
les deux types d’anomalies (P> 0,05).
L’élimination des anomalies accessoires dans l’analyse statistique augmente
significativement les valeurs de sensibilité, VPN et d’exactitude, sauf pour les
valeurs de sensibilité et d’exactitude du système pulmonaire. Par contre, les
conclusions ne changent pas en ce qui concerne la capacité d’identification des
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anomalies lorsqu’on compare les deux modes de lecture. Ici encore, les variations des
valeurs statistiques sont moins de 5% et la concordance entre les méthodes dépasse
les 90% le facteur Kappa est de 0,91 pour le système pulmonaire. 0,92 pour le
système abdominal et 0,94 pour le système osseux. Les valeurs dépassant 0.8 sont
considérées comme représentant une concordance élevée (Krupinski et coll.. 2000).
De plus, la capacité d’identification des anomalies significatives varie de façon
significative d’un système à Vautre et encore une fois, le système abdominal semble
le système le plus difficile à travailler. Par contre, le système osseux semble le plus
facile à travailler. Ceci petit s’expliquer par le plus grand contraste des images,
faisant apparaître clairement les structures fines du tissu osseux.
Niveau de confiance des radiologistes face à la lecture
d’images numériques
Le jugement apporté par les radiologistes de l’équipe concernant leur capacité
d’identifier des anomalies et leur confiance d’établir un diagnostic à partir des
images lues est de nature très subjective. Les radiologistes les plus méfiants étaient
les plus expérimentés, mais en même temps, les moins familiers à manipuler un
ordinateur. Par contre, les radiologistes les plus confiants étaient les plus jeunes qui
ont grandi dans l’ère de l’informatique, mais qui avaient moins d’expérience en
radiologie, bien qu’elle soit non négligeable.
À la lecture des images du système pulmonaire, nos lecteurs sont aussi
confiants d’établir le bon diagnostic à la lecture des images numériques qu’à la
lecture des images originales sur films dans 59.5% des cas étudiés. Ce pourcentage
est le plus faible des trois lorsqu’on le compare aux 65,7% des cas pour le système
abdominal et 77,5% des cas pour le système osseux. Le pourcentage le plus bas
n’appartient pas au système qui a montré le niveau de performance le plus faible,
c’est-à-dire le système abdominal. Et pourtant, les radiologistes se disaient capables
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d’identifier les anomalies sur les images numériques avec autant ou plus d’aisance
qu’à la lecture des films daiis les proportions suivantes: 70,4% des cas pour le
système abdominal, 74.4% des cas pour le système pulmonaire et 82.7% des cas pour
le système osseux. Cette dernière tendance ne concorde pas avec celle exprimée pour
le niveau de confiance diagnostique.
Nous croyons pouvoir expliquer cette contradiction de la façon suivante. La
qualité générale des images numériques a été déterminée comme étant égale ou
supérieure à la qualité des images originales dans 48,8% des cas de poumons, 66,7%
des cas d’abdomen et 72,9% des cas d’orthopédie (voir tableau 23). Cet ordre établi
est tout à fait compréhensible si on considère les trois éléments importants de la
qualité dune image : la résolution spatiale, le contraste et la latitude, «est-à-dire
l’intervalle des niveaux de gris affichés. D’abord, la perte de résolution de 8 à 5,1
paires de lignes par millimètre due au processus de numérisation n’a pas eu de
conséquence sur la qualité visuelle des images : la résolution spatiale effective était
la même sur les deux types d’images. Ensuite, l’algorithme de correction appliquée
sur les images numériques juste avant leur affichage a permis de retrouver les
niveaux de contrastes du film. Finalement, il ne reste que la latitude de l’image qui
est jugée de façon différente selon l’expérience du lecteur, même si l’image
numérique peut afficher la quasi-totalité de l’intervalle des niveaux de gris du film
test, tel que démontré dans notre évaluation technique du système. Nous devons donc
rechercher les types d’images qui utilisent la latitude comme critêre principal de
qualité.
Les images d’orthopédie exigent beaucoup en contraste et résolution, mais
peu en latitude. Il a été légèrement plus difficile pour nos radiologistes d’apprécier la
strticture des trabéculations osseuses que celle des tissus mous et des lignes
graisseuses, sur l’image numérique par rapport au film. Les trabéculations osseuses
exigent beaucoup en contraste et résolution, tandis que les deux autres structures
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exigent beaucoup en latitude. Ce dernier élément de qualité est d’importance mineure
dans ce type d’images et l’intervalle requis en niveaux de gris est petit. Nos
radiologistes ont indiqué que sur les images numériques, les trabéculations osseuses,
les tissus mous et les lignes graisseuses étaient de qualité égale ou supérieure aux
images originales dans 52%, 92,8% et 92,4% des cas, respectivement. Ces résultats
concordent avec ceux de l’équipe de Larson (Larson et coll., 199$) pour les
trabéculations osseuses (résolution spatiale: 56%), mais pas pour les tissus mous
(tissus mous : 69%). Même si les images numériques affichaient d’aussi belles
trabéculations osseuses que le film dans seulement 52% des cas étudiés, la
performance et le niveau de confiance diagnostique des radiologistes étaient des plus
élevés pour ce type d’images. C’est donc dire que les deux types d’images.
numérique et analogique, étaient de très belle qualité.
Les images d’abdomen exigent davantage en contraste et latitude qu’en
résolution. Mais l’intervalle de niveaux de gris utilisé pour afficher ce type d’images
est relativement petit puisque l’ensemble des structures anatomiques de l’abdomen
possède une densité qui s’approche de celle de l’eau. Il est plus important dans ce
type d’images de distinguer des changements fins de densité optique (contraste)
plutôt que d’identifier de petites structures (résolution). Notre algorithme semble
avoir relativement bien performé ptiisque dans 66,7% des cas d’abdomen, l’image
numérique était de qttalité égale ou supérieure à l’image originale. Cependant. la
luminosité maximale plus faible du moniteur, par rapport au négatoscope. ajoutait, de
façon artificielle, un niveau supérieur de densité optique, ce qui réduisait la capacité
d’identifier les faibles contrastes aux yeux des radiologistes, et donc leur
performance.
Les images de poumons exigent beaucoup des trois éléments de qualité
dimages: résolution, contraste et latitude. D’abord la latitude et le contraste pour
l’appréciation du parenchyme pulmonaire et la transparence rétrocardiaque. Ensuite,
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la résolution et le contraste pour les lignes médiastinales et les contours osseux de la
cage thoracique. Le système de téléradiologie testé dans cette étude semble avoir
moins bien performé au niveau de la latitude, puisque sa qualité sur l’image
numérique a été identifiée comme étant égale ou supérieure au film dans seulement
44% des cas. L’apparence du parenchyme pulmonaire et de la cage thoracique sur
l’image numérique a été identifiée de qualité égale ou supérieure au film dans 42,9%
et 59,5% des cas, respectivement. Il en est de même potir les lignes médiastinales et
la transparence rétrocardiaque dans 66,1% des cas étudiés. Encore une fois, la
réduction de la latitude de l’image numérique causée par la luminosité maximale plus
faible du moniteur par rapport au négatoscope, a réduit la qualité de l’image
numérique perçue par les radiologistes. De plus, notons ici que le parenchyme
pulmonaire est l’une des principales structures anatomiques, sinon la principale
structure anatomique, à observer lors de la lecture des images de poumons. La
réduction de la latitude sur l’image numérique a augmenté la densité optique du
poumon, rendant plus difficile la détection des anomalies du parenchyme
pulmonaire. Ce niveau de difficulté accru a diminué de façon marquée la confiance
diagnostique des radiologistes. Ces résultats concordent avec ceux obtenus par
Larson et son équipe pour le parenchyme pulmonaire (44%), mais les dépassent potir
les autres éléments (45% pour le médiastin et la résolution spatiale).
Nous croyons que l’utilisation d’un moniteur de plus haute brillance pourrait
améliorer, voire même régler, ce problème de latitude et par conséquent, améliorer la
performance et le niveau de confiance des radiologistes.
Nous pouvons conclure que cette étude montre que l’utilisation d’un système
modeste de téléradiologie. basé sur la numérisation des films et l’affichage des
images sur un moniteur standard, peut produire des images de qualité propice à
l’établissement d’cin diagnostic à distance. Deux conditions doivent cependant être
respectées:
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1. la chaîne d’imagerie doit avoir un comportement linéaire, et
2. chaque composante du système doit être calibrée convenablement avant
d’être utilisée.
Le remplacement du moniteur standard par un moniteur de haute brillance pourrait
améliorer suffisamment le degré de latitude des niveaux de gris affiché à l’écran pour
augmenter de façon appréciable la performance des radiologistes et leur confiance
diagnostique.
Généralisation des résultats
Dans notre étude, nous n’avons pas évalué le système de téléradiologie à
distance. Nous avons jugé qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer ce test car il
n’infltierait pas sur la qualité des images. Le format d’images utilisé était DICOM.
Ce format est universellement accepté par toutes les firmes d’imagerie médicale et de
PACS à cause de sa structure particulière, ainsi que son processus d’encryptions
spécial. Ces deux éléments réunis rendent très difficile la corruption des images lors
de leur transmission sur un réseau informatique. Une image corrompue se voit
facilement. Nous estimons que nos résultats auraient été les mêmes au plan de ta
qualité des images. L’impact majeur de la transmission sur réseau des images
DICOM se manifesterait par un délai de transmission et non stir la qualité des
images. Nos résultats peuvent donc s’appliquer à tout processus de lecture à distance
d’images radiographiques numérisées avec un numériseur de films et transmises sur
un réseau informatique.
Les résultats de notre étude peuvent aussi se généraliser à toute activité de
Iectcire à distance d’images radiologiques numériques provenant d’une salle
d’urgence de n’importe quel hôpital régional pour les raisons suivantes. D’abord, les
cas cliniques utilisés dans cette étude comparative sont typiques des cas rencontrés
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dans les salles d’urgence des hôpitaux régionaux du Québec. Les trois systèmes
anatomiques choisis sont ceux qui sont les plus fréquemment radiographiés dans les
salles d’urgence de ces hôpitaux. Ensuite, l’équipe de radiologistes participant à
notre étude est composée de radiologistes généraux qui lisent régulièrement des
radiographies provenant de salles d’urgence dans leurs activités cliniques régulières.
Finalement, les radiographies utilisées ont été prises avec des moyens techniques qui
reflètent ceux utilisés dans les hôpitaux régionaux du Québec. Des systèmes de
radiographie conventionnels sont utilisés dans ces hôpitaux. Les techniques de
positionnement des patients, ainsi que les techniques radiologiques utilisées, sont
typiques des examens faits à l’urgence et sont généralisées à travers les hôpitaux du
Québec. L’ensemble de ces éléments réunis nous permet de conclure à la
généralisation de nos résultats à l’application clinique visée, c’est-à-dire, la lecture à
distance d’images radiographiques numérisées provenant de la salle d’urgence d’un
hôpital régional. La technologie de numérisation des films testée dans notre étude




Chapitre 7: Considérations face à l’implantation
d’une technologie de téléradiologie
Introduction
Dans la première partie de ce mémoire, notis avons démontré l’efficacité d’un
système de téléradiologie. Nous concluons que ce système peut être installé dans un
centre hospitalier, ne potivant avoir accès à un radiologiste sur place. et utilisé pour
envoyer des images radiologiques pour interprétation à distance, dans un autre centre
hospitalier où travaillent des radiologistes.
L’implantation d’un système de téléradiologie doit être précédée par une
réflexion portant sur trois volets: le mode d’utilisation de l’appareil, l’environnement
d’utilisation et les conséquences de l’utilisation de l’appareil. Une telle réflexion fait
intervenir non seulement des professionnels en génie biomédical, mais aussi des
archivistes médicaux et des médecins qui sont directement impliqués dans
l’utilisation de la technologie à implanter.
Le mode d’utilisation de l’équipement testé est de numériser un film
radiologique et d’envoyer l’image numérique sur un réseau de télécommunication
pour qu’elle soit lue à distance par un radiologiste pour une interprétation
diagnostique. Ce mode fait intervenir deux considérations qui doivent être traitées
lors de l’implantation de la technologie : I) l’utilisation adéquate de la technologie
par les professionnels et 2) la sécurité des données cliniques, incluant les images
radiologiques, qui transigent sur tin réseau de télécommunication.
L’environnement d’utilisation prévue est un petit centre de santé régional qui
reçoit la visite sporadique d’un radiologiste et qui n’a pas accès à un radiologiste sur
place en cas d’urgence. Ce centre fait donc appel à un radiologiste à distance pour un
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service de garde. L’environnement d’utilisation fait appel à une considération
importante. soit la signattire d’un protocole d’entente interétablissernents qui définit
les responsabilités professionnelles et légales des intervenants dans chaque
établissement.
Les conséquences d’utilisation de l’équipement de téléradiologie sont
considérées dans un contexte de fournir tin service médical par le biais dun
intermédiaire électronique, soit l’appareil de téléradiologie. Ce contexte met à
l’avant-scène plusieurs considérations portant 1) sur la responsabilité du médecin
consultant face au médecin traitant et au patient, 2) sur la responsabilité du médecin
traitant face au patient et au médecin consultant, 3) sur la qualité des données
transmises par le médecin traitant et reçues par le médecin consultant, 4) sur la
confidentialité des données cliniques qui transigent sur un réseau de
télécommunication et 5) sur le lieu de conservation des données cliniques et le cadre
de leur gestion.
Ces considérations petivent se regrouper en quatre catégories : I) l’utilisation
adéquate de la technologie, 2) la sécurité et confidentialité des données cliniques de
qualité, incluant les images radiologiques, qui transigent sur un réseau de
télécommunication. 3) la signature d’un protocole d’entente interétablissements qui
définit les responsabilités professionnelles et légales des intervenants dans chaque
établissement et 4) le lieu de conservation des données cliniques, incluant les images
radiologiques, et le cadre de leur gestion.
Objectif visé
Notre objectif est de traiter de ces quatre catégories de considérations en
tentant de répondre à la question suivante
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« Quels sont les princ4iaux éléments à considérer lors U ‘une implantation U ‘une
technologie de téléradiologie dans un établissement de santé?»
Par le biais d’une collecte d’informations tirées de la littérature et d’une
entrevue effectuée auprès de quatre experts locaux en télésanté, nous dressons une
liste de questions pouvant être utilisée lors de l’implantation d’une technologie de
téléradiologie dans le contexte québécois. On entend par expert local, une personne
dont les connaissances et l’expérience professionnelle au sein d’un établissement de
santé, lui confèrent une compréhension et un point de vue éclairé sur le domaine de
la télésanté.
Méthodologie utilisée
Revue de la littérature
Une revue de la littérature de 1996 à février 2004. sur MEDLINE, a été
effectuée. Le tableau 26 montre la stratégie de recherche utilisée pour répertorier les
publications pertinentes à notre étude.
Nous avons ensuite procédé à une recherche manuelle des références
provenant des articles clés de la revue de la littérature. Parmi les articles répertoriés,



















Tableau 26: Stratégie de recherche
Entrevue auprès des intervenants sur le terrain
Une entrevue a été effectuée auprès de quatre professionnels du Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Chaque expert est directement
impliqué dans les activités de télésanté du CHUS et est consulté lors de
l’implantation d’une technologie de télésanté. Certains travaillent étroitement avec le
MSSS dans l’élaboration de normes et standards de pratique de la télésanté. Le titre
d’emploi de ces personnes est détaillé au tableau 27.
Archiviste et responsable de Finformatisation des services au CHUS
Directeur médical du service de radiologie au CHUS
Directeur du service informatique à la faculté de médecine. Université de Sherbrooke
Radiologiste, membre du CMDP et responsable de l’acte médical
Tableau 27 : Professionnels questionnés
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Chaque expert a été rencontré individuellement. Les entrevues ont été
enregistrées sur cassette tout en conservant l’anonymat de chacun. L’interviewer a
aussi pris des notes personnelles durant chaque entrevue. Nous recueillons leurs
opinions en tant que professionnels locaux agissant sur le terrain et non comme les
représentants du Réseau de la santé et des services sociaux du Québec.
Le questionnaire utilisé traite des quatre catégories de considérations à
lintérieur de deux volets: léthique médicale et les aspects légaux de la
téléradiologie. Le questionnaire est présenté à l’annexe 3.
Dans un objectif de conserver l’anonymat de chacun et considérant que ce
mémoire est accessible publiquement, nous avons décidé de résumer les visions de
chacun dans des réponses globales à nos questions. Les points de discordance sont
décrits, mais de manière à ne pas les relier à l’un oti l’autre de nos participants.
Lobjectif ici est dinformer les professionnels travaillant à l’implantation des
technologies de téléradiologie. sur les considérations actuelles en télémédecine. et
non de recherche proprement dit.
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Chapitre $ : Résultats : considérations rapportées
dans la littérature
Introduction
Deux grandes catégories de considérations sont ressorties de notre recherche
de la littérature s l’éthique médicale et les aspects légaux en télémédecine. Très peu
d’articles traitent spécifiquement d’éthique médicale et d’aspects légaux en
téléradiologie. Par contre, certains articles traitant de la télémédecine supportent leurs
idées par des exemples de téléradiologie.
La considération des valeurs sociétales renforce l’importance de l’éthique
médicale dans le domaine de la télémédecine (Cornford et Klecun-Dabrowska.
2001). L’information fournie traite de confidentialité et sécurité des données
cliniques, d’efficacité technologique, de consentement des patients, de compétence
des professionnels, de relation entre professionnels et patient-médecin et
d’organisation des services médicaux (Ashcroft et Goddard, 2000). Tous ces sujets se
retrouvent aussi dans le volet « Aspects légaux de la télémédecine ». 11 devient donc
difficile de séparer l’un ou l’autre des volets lorsque l’on traite d’un sujet particulier.
Qu’à cela ne tienne, nous avons décidé de traiter de relation patient-médecin
et médecin-médecin dans le volet « Éthique médicale ». et de traiter de la
confidentialité des données médicales et de la responsabilité professionnelle dans le
volet « Aspects légaux ». La qualité de l’acte médical est traitée dans les deux volets.
La raison de cette décision est la proportion d’articles scientifiques classifiant le sujet
traité dans l’une ou l’autre des catégories.
Dans le texte qui suit. la définition du terme « télémédecine» que nous
utilisons est celle publiée par le Collège des médecins du Qziébec. cest-à-dire.
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<(l’exercice de la médecine à distance à / ‘aide de moyens de télécommunication»
(Collège des médecins du Québec, 2000).
Éthique m édicale/professionnelle en téléradiologie
La relation patient-médecin et la relation entre professionnels à
distance
Dans un contexte global de télémédecine, le Collège des médecins du Québec
(CMQ) conclut, dans son rapport rédigé en mai 2000, que « le lieu où Ï’acte médical
est posé est ccliii où le médecin consulté exerce, et non ceitti où se trouve le patient
». Une telle affirmation ne nécessite pas une refonte des règles régissant la
responsabilité médicale. Cependant une telle refonte risque de se faire puisque les
relations à distance entre professionnels modifient le statut organisationnel des
établissements de santé, et donc le lien de responsabilité des professionnels, en
rendant accessibles des professionnels de haut calibre en dehors de l’établissement
(Ashcroft et Goddard. 2000). Par contre, Feffet pervers de la télémédecine est la
diminution des effectifs médicaux spécialisés à l’intérietir d’un même établissement
(Ashcroft et Goddard, 2000). On peut donc s’attendre que cette nouvelle façon de
pratiquer la médecine améliore la relation interprofessionnelle. Mais qu’en est-il de
la relation patient-médecin?
Un problème important de la télémédecine est le maintien de la compétence
des médecins à interagir avec leurs patients (Ashcrofi et Goddard, 2000). Selon le
CMQ. « le recours à la télémédecine ne devrait pas altérer le lien qui unit le patient
à son médecin» (Collège des médecins du Québec, 2000), que ce dernier soit traitant
ou consultant. Le CMQ indique aussi que le médecin consultant demeure pleinement
responsable des actes qu’il pose, tel que décrit dans le Code de déontologie des
médecins (LRQ. chap. M-9). Le standard actuel est la pleine responsabilité du
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médecin face aux actes médicaux qu’il pose lors d’une relation face-à-face avec son
patient. Cette responsabilité serait maintenue lors dune relation médecin-patient à
distance. Similairement, la relation actuelle de confidentialité entre médecin-référant
et médecin-consultant serait aussi préservée dans Futilisation de la télémédecine.
Les propos de la CMQ nidentifient aucune spécialité médicale. Il est donc
naturel de penser que la relation patient-radiologiste ne serait pas un facteur aussi
important que dans d’autres disciplines de la médecine, puisque dans son travail de
tous les jours, le radiologiste n’interagit pas avec le patient, mais bien avec le
médecin référant. Par contre, nos voisins du sud vont plus loin. En effet, la loi
américaine mentionne clairement qu’il existe une relation patient-médecin lors d’une
consultation en téléradiologie (Berger et Cepelewicz. 1996). Cette relation est
considérée comme suffisamment solide pour former les bases d’une poursuite en
justice. Plusieurs états américains considèrent qu’il existe une relation patient-
médecin avec le radiologiste qui lit les images du patient, même si le radiologiste n’a
jamais contacté le patient (Berlin, 1998).
Qualité de l’acte médical
La qualité de l’acte médical est la responsabilité du médecin. Sa vérification
est l’affaire des regroupements de professionnels, comme le CMQ au niveau
provincial et le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) au niveau
de l’établissement de santé.
Aspects légaux reliés à la téléradiologie
Qualité dc l’acte médical
La disponibilité du médecin consultant est tin facteur important du cadre
juridique de la téléradiologie. Le radiologiste de garde doit pouvoir établir tin
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diagnostic dans les délais prévus par le cadre actuel de pratique, suite à la réception
des images. L’échec de consultation par le médecin traitant est considéré comme une
négligence professionnelle, propice à la poursuite en justice. si le médecin traitant
sait que le médecin consultant est disponible au moment de la demande de
consultation, mais ne fait pas les efforts nécessaires pour le rejoindre (Berger et
Cepelewicz, 1996).
Données médicales et confidentialité
Dans les organismes publics, les règles de confidentialité des données
cliniques sont basées d’abord sur les articles 35 à 41 du Code civil dtt Québec et
ensuite sur la Loi sur / ‘accès aux documents des organimes publics et sur la
protection des rel7seignements peironnels. Le Code civil du Québec concerne le
respect de la réputation et de la vie privée, tandis qtie la loi sur Faccès à
l’information concerne la protection des renseignements personnels apparaissant sur
les documents accessibles publiquement. L’accès à l’information numérique suit les
mêmes règles d’accès et de protection que l’information analogique puisque la
numérisation d’information doit n’affaiblir en aucun moment la confidentialité de
certains renseignements détenus par un organisme public (Projet de loi No 161.
Chapitre 32, 2001).
Le cadre actuel de conservation des données cliniques est basé sur un
calendrier précis qui est conforme à la Loi sttr les archives (Bélanger et colI., 1997).
Par exemple, les images médicales originales doivent être conservées dans
l’établissement où elles ont été acquises, pour une période minimale de 5 ans après la
date de l’examen. En pédiatrie, la période minimale est aussi de 5 ans. mais après que
l’enfant ait atteint l’âge adulte. L’établissement de santé doit faire en sorte que les
documents contenant de l’information à numériser ne soient jamais détruits avant que
deux conditions n’aient été remplies (Projet de loi No 161, Chapitre 32. 2001)
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1. la qualité des images numériques et l’efficacité de leur mode de repérage ont
été dûment vérifiées et, s’il y a lieu, formellement attestées;
2. s’il y a lieu, les images numériques ont été consignées sur un support
indélébile et permanent.
Les règles actuelles relatives à la confidentialité et à la sécurité de
l’information médicale imposent aux médecins la pleine responsabilité de la
sécurisation de ta transmission des données cliniques sur un réseau informatique
(Collège des médecins dLt Québec, 2000). Mais, le fournisseLir dc services
informatiques est responsable d’assurer la sécurité des données qtii voyagent sur son
réseau (Berger et Cepelewicz. 1996), par des moyens tels que mots de passe,
encryptage des données, carte ou clé de sécurité et logiciels de surveillance des
inscrits et du trafic réseautique.
Le niveau de sécurité de l’information médicale est intimement lié aux
règlements et politiques du plan directeur de la gestion de l’information mis en place
par l’établissement. Selon l’article 1458 sur la responsabilité civile, l’établissement a
le devoir d’honorer les engagements qu’il a contractés (Blaikie, 1999).
Responsabilité professionnelle et consentement
Toutes les associations médicales québécoises s’accordent à dire que le
recours à la télémédecine ne change rien au niveau de responsabilité professionnelle
ni aux obligations médicales du médecin qui pratique la médecine (Collège des
médecins du Québec, 2000; Pickett et van der Heide, 1999). Les standards de qualité
actuels de la pratique médicale doivent être respectés en télémédecine (White. 2002).
Les obligations médicales du médecin ne sont nullement dépendantes des
technologies citilisées, mais elles sont directement liées à la qualité de l’acte médical.
Le médecin référant demeure toujours responsable de son patient et le médecin
consultant demeure toujours responsable du diagnostic qu’il formule et du traitement
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qu’il recommande, même si l’activité est effectuée à distance (Pickett et van der
Heide, 1999).
Il existe trois modèles dc téléradiologie: le télédiagnostic, la téléconsultation
et le télé-examen (White, 2002). Le temps d’intervention dépend du modèle utilisé.
Le télédiagnostic survient dans les premières 24 heures après la production de
l’image. Le patient n’est plus à l’hôpital au moment du diagnostic. La
téléconsultation survient dans les premières 30 à 60 minutes après la prise de
F image. Le patient peut encore être présent à l’hôpital au moment de la consultation.
Finalement, le télé-examen est la prise en charge du patient à distance, comme si le
patient était présent dans la salle d’examen. Dans ce cas, une relation patient-
radiologiste est établie et un diagnostic immédiat est exigé.
En téléradiologie, le radiologiste n’a pas cette opportunité d’être en contact
physique avec le patient. Il doit donc composer avec les informations qui lui sont
transmises par le médecin référant (Pickett et van der Heide, 1999). ou qu’il procède
à un télé-examen. Il doit s’assurer que toutes les informations qu’il reçoit lui
permettent de poser son acte professionnel; le cas échéant, il doit aviser le médecin
référant des limites de la qualité des informations qui lui sont transmises. II a aussi le
devoir d’avertir le patient que l’utilisation de la téléradiologie augmente le risque
d’un faux diagnostic ou de manquer le diagnostic (White, 2002). Un consentement
averti protège le professionnel, car le risque médico-légal peut se manifester par
l’incapacité de traiter, de poser un diagnostic ou d’informer adéquatement le patient
(Pickett et van der Heide, 1999). Ceci n’est pas ancré dans les moeurs des
professionnels, car actuellement, à part le consentement aux soins de base que le
patient signe à son entrée à l’hôpital, seuls des examens spéciaux, à caractère invasif.
exigent le consentement du patient avant de les effectuer.
L’établissement a aussi sa part de responsabilité. D’abord il doit remplir ses
obligations de moyens et de résultats pour permettre aux cliniciens d’effectuer leur
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travail (Blaikie, 1999). Les obligations de moyen sont essentiellement de fournir au
médecin traitant les moyens nécessaires pour qu’il effectue son travail
consciencieusement. Les obligations de résultat englobent l’hébergement du patient,
la disponibilité des professionnels (par un service de garde), et la sécurité du patient
et des professionnels relative aux équipements utilisés et aux autres biens.
Ensuite, l’établissement est responsable des actes médicaux qui sont posés à
l’intérieur de ses murs (Collège des médecins du Québec. 2000), qu’ils soient
effectués par le biais de la télérnédecine ou non. C’est le rôle du Conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’établissement de s’assurer de la
qualité de l’acte professionnel.
En télérnédecine, la responsabilité est partagée non seulement entre les
professionnels de la médecine et les établissements, mais aussi entre les divers
professionnels impliqués, le fabricant des appareils utilisés, et les fournisseurs de
services. Chacun est responsable de la composante de l’acte médical posé en
télémédecine, selon son expertise et son niveau d’implication (Pickett et van der
Heide, 1999); le médecin n’a pas l’expertise nécessaire pour juger de l’intégrité de
toutes les composantes qui rendent accessibles les données cliniques (Pickett et van
der Heide, 1999).
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Chapitre 9 : Résultats : considérations rapportées sur
le terrain
Introduction
L’éthique médicale et les aspects légaux en télérnédecine demeurent les deux
grandes catégories dans lesquelles se retrouvent les considérations rapportées par les
experts travaillant sur le terrain. Cependant, ces considérations proviennent de deux
origines. D’abord les considérations tirées de l’environnement où la technologie est
implantée, puis utilisée. Le fait que l’on retrouve sur le film numérisé des données
servant à identifier le patient sotilève la question du bris de confidentialité et de la
sécurité des données médicales voyageant sur un réseau de télécommunication.
Ensuite les considérations tirées de l’entente inter établissements pour des
services médicaux à distance. L’ouverture d’un corridor de service médical à
distance entre deux établissements de santé impose une prise de décision concernant
d’abord la responsabilité professionnelle et légale des intervenants des deux
établissements face au service offert, incluant la disponibilité des professionnels
consultants et le mode d’appel de service, puis du mode de transfert des données
cliniques pour conserver leur confidentialité et du lieu de conservation de ces
données. Il est assumé que la compétence des professionnels en télémédecine et la
qualité de l’acte professionnel, incluant la relation patient-médecin, sont adéquates et
ne sont pas remises en question lors de la signature de l’entente inter établissements.
Dans le texte qui suit, nous traitons de la relation patient-médecin et médecin
médecin et de qualité de l’acte médical spécifiquement dans le volet «Éthique
médicale », et nous traitons de consentement du patient et de lieu de conservation des
données cliniques spécifiquement dans le volet « Aspects légaux ». Les sujets
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qualité, confidentialité et sécurité des données et la responsabilité professionnelle
sont traités à l’intérieur des deux volets. Cette distribution est en accord avec le
questionnaire utilisé lors des entrevues.
Réponses au questionnaire
L’éthique médicale eu téléradiologie
De quelle manière l’éthique médicale peut imposer ses règles afin de
garantir la confidentialité de l’information clinique transférée sur réseau
avec l’image radiologique?
La sécurité des données relève de la technologie utilisée et les règles qui la
régissent sont spécifiques à chaque établissement de santé. Ces règles doivent
cependant suivre un cadre global de gestion proposé soit 1) par le gouvernement du
Québec ou 2) par le plan directeur de l’établissement en matière de sécurisation des
données cliniques. Il existe depuis le mois de septembre 2002 un cadre global de
gestion de la sécurité, émis par le Ministère de la santé et des services sociaux du
Québec (MSSS). Tous les établissements qui n’ont pas de plan directeur en matière
de sécurité doivent suivre les règles de ce cadre global de gestion.
Le médecin qui titilise les données médicales n’a de pouvoir qtie dans
l’établissement où il pratique. D’abord, il doit s’assurer de la sécurité et du maintien
de la confidentialité des données qu’il utilise. Ensuite, il peut s’assurer que les règles
précises de gestion des données cliniques de l’établissement soient rigoureusement
appliquées par les professionnels de la santé qui manipulent ces données. Une fois
qcte les données sortent de l’établissement, pour être transférées vers un autre
établissement, la sécurisation des données n’est pas l’affaire du médecin, car il ne
dispose d’aucun moyen de contrôler la sécurité de ces données.
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Quelle est la qualité de la relation patient-médecin dans l’utilisation de la
téléradiologie?
En téléradiologie, la qualité de la relation patient-médecin est la même
qu’actuellement. La téléradiologie n’est qu’un autre outil diagnostique qui
n’influence pas la qualité de la relation patient-médecin.
Quels sont les critères de qualité de l’acte médical en télémédecine?
Les critères de la qualité de l’acte médical en télémédecine sont les mêmes
que ceux utilisés présentement en médecine locale. La télémédecine est un outil
supplémentaire de délivrance des soins, pas une fin en soi. Elle ne caractérise pas
l’acte médical. Par contre, le médecin doit s’assurer que l’outil est fonctionnel et
qu’il a la compétence nécessaire pour bien l’utiliser. La fonctionnalité de l’outil
devient ici un critère de qualité de l’acte médical posé. D’autres critères sont la
stiffisance d’information propice à un diagnostic, la qualité de linformation à
consulter et la compétence du professionnel qui pose un acte médical.
Quelle est la responsabilité du médecin référant face au patient?
Elle est la même qu’actuellement. En plus, il doit s’assurer que l’information
qu’il envoie ati médecin consultant soit complète et pertinente au diagnostic. Il doit
aussi s’assurer que l’outil qu’il utilise pour envoyer cette information soit pleinement
fonctionnel et qu’il n’altère pas l’information envoyée.
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Quelle est la responsabilité du radiologiste consultant distant face au même
patient?
Sa responsabilité est la même qu’actuellement, que le patient soit dans le
même établissement que lui ou non. Il en est de même pour l’utilisation de la
télémédecine comme outil de travail. Le radiologiste consultant doit s’assurer I) de
la fonctionnalité de l’outil qu’il utilise pour recevoir l’information, 2) de la qualité de
l’information qu’il utilise polir effectuer son diagnostic et 3) de l’acquisition de toute
l’information pertinente pour poser son diagnostic. En somme, le radiologiste
consultant a la responsabilité du diagnostic qu’il pose. Ceci est vrai maintenant, et ce,
sera vrai peu importe l’outil utilisé.
Aspects légaux reliés à la téléradiologie
RESPONSABILITÉ LÉGALE DES INTERVENANTS FACE AU CONSENTEMENT ET À LA
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES CLINIQUES
Doit-on demander le consentement du patient avant d’utiliser la
téléradiologie?
L’établissement de santé est responsable d’informer le patient des risques
qu’apporte l’utilisation de la téléradiologie, incluant la possibilité de limiter la
capacité du médecin à effectuer un diagnostic. Il a aussi le devoir d’informer le
patient qu’il prend tous les moyens raisonnables pour asstirer la confidentialité des
informations qui transigeront par télémédecine. La médecine comporte des risques
que le médecin a le devoir de dévoiler au patient afin que le consentement soit
éclairé. L’utilisation de la téléradiologie serait un de ces risques.
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En général, les médecins considèrent que le patient qui a déjà signé un
consentement aux soins de base ti’aurait pas à être informé que la téléradiologie est
utilisée comme outil diagnostique. L’application principale de la téléradiologie est ta
lecture d’images radiographiques. Actuellement, le radiologiste répond à une requête
de consultation remplie par un médecin traitant et n’a jamais de contact avec le
patient. Il n’y a donc pas lieu de demander le consentement du patient pour lire une
image radiographique se rapportant à son cas, car ce dernier a signé un consentement
de soins généraux en consultant son médecin traitant. Par contre, le radiologiste a le
devoir de s’assurer qu’il possède toute l’information nécessaire pour effectuer un
diagnostic, car il est responsable de son diagnostic.
Comment le médecin peut assurer la confidentialité des données cliniques
qu’il envoie ou qu’il reçoit par le biais de la télémédecine?
La confidentialité des données cliniques ne relève pas du médecin, mais
plutôt du cadre de gestion de la sécurité de létablissement où il travaille. Le médecin
se préoccupe de la confidentialité des données qu’il envoie ou qu’il reçoit, en
s’assurant qu’il travaille dans un milieu qui préconise la confidentialité des données
du patient et qui fait tout pour la préserver. Une fois qu’il a cette assurance, le
médecin peut effectuer ses opérations journalières sans penser aux bris de
confidentialité.
En pratique, dans un souci de soigner son patient afin d’améliorer son état de
santé, les médecins adaptent l’application des règles de gestion de la sécurité de
l’information clinique aux diverses situations journalières rencontrées. Par exemple,
certains médecins envoient encore aujourd’hui des données cliniques confidentielles
par courriel ou par télécopieur. Ces informations se rendent habituellement
directement au bureau du médecin ou dans le CLSC qui sont des milieux
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relativement bien contrôlés pour la sécurité. Mêmes si les règles de la confidentialité
des données ne sont pas appliquées à leur pleine mesure, les médecins demeurent
pleinement conscients de l’importance de la confidentialité des données médicales.
Par contre, l’utilisation de la télémédecine raffermira l’observance des règles de
gestion de la sécurité et changera quelque peu les pratiques.
RESPONSABILITÉ LÉGALE DES CENTRES HOSPITALIERS PAR RAPPORT AU LIEU DE
CONSERVATION DES DONNÉES CLINIQUES
Où sont conservées les données cliniques et l’image radiologiqile d’un
patient dans un contexte de lecture à distance des images radiologiques?
Selon les règles actuelles, les données cliniques du patient, incluant l’image
originale, doivent être conservées dans l’établissement de santé où la consultation a
eu lieu avec le patient. Le médecin traitant a le devoir de conserver toutes les
données cliniques du patient. Ces données doivent être conservées sur un médium
indélébile et doivent être accessibles en tout temps. Ces règles sappliquent même en
téléradiologie.
De son côté, le radiologiste consultant a le devoir de conserver dans son lieu
de travail toute information ayant servi à faire un diagnostic. Ces données incluent
l’image radiologique, transformée ou non. Il n’est pas obligatoire pour le radiologiste
consultant de conserver Fimage originale dans son établissement. L’image
diagnostique peut être une version altérée de t’image originale. Toutes ces
informations peuvent servir à défendre le radiologiste consultant lors d’une
éventuelle poursuite en justice.
104
Est-ce que le rapport médical numérique est légalement accepté dans le
réseau de la santé?
La loi reconnaît légalement le rapport médical électronique comme étant
valable en justice. Il y a cependant une foule de conditions rattachées à cette
reconnaissance, dont la capacité d’authentifier le document et la capacité
d’authentifier Iauteur de la signature électronique.
RESPONSABILITÉ LÉGALE DU RADIOLOGISTE AU NIVEAU DE L’ACTE MÉDICAL
Quelle est la responsabilité légale actuelle du radiologiste face à l’acte
médical de lecture d’une image pour des fins de diagnostic?
Le radiologiste doit s’asstirer que Finformation qu’il possède est complète et
de qualité suffisante pour effectuer un diagnostic. Au moment où le diagnostic est
posé, le radiologiste devient légalement responsable du diagnostic et de toutes les
conséquences qui l’entourent.
Cette responsabilité est-elle toujours maintenue lorsque l’examen est
effectué dans un centre hospitalier externe et que l’image lue est virtuelle?
Cette responsabilité du radiologiste face à l’acte médical de diagnostic
prévaut peu importe l’endroit où l’acte de diagnostic est posé. Elle ne change pas en
fonction de l’endroit où l’examen a été fait. Le radiologiste demeure toujours
responsable de la qualité de l’information qu’il utilise pour faire son diagnostic.
La responsabilité de la qualité de l’information est encore plus pertinente
lorsque l’image lue est virtuelle parce que cette image peut différer de sa forme
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originale. L’altération de l’image envoyée constitue un risque pour le médecin
consultant. Ce dernier en est conscient et doit en informer le patient ou le médecin
traitant, ne serait-ce que pour sa propre sécurité.
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Chapitre 10 : Discussion
Éthique m édicale/professionnelle en téléradiologie
La relation patient-médecin et la relation entre professionnels à
distance
Actuellement au Québec. le Collège des médecins du Québec (CMQ) ne fait
que statuer sur le lieu où Facte médical est posé, comme étant celui où te médecin
consulté exerce, et non celui où se trouve le patient. Cette position est très
avantageuse pour le professionnel puisqu’elle évite de nombreuses procédures
administratives au médecin consultant, à savoir l’obtention de permis d’exercice dans
toutes les juridictions où se situent les médecins traitants qui le téléconsultent. d’une
part, et d’un statut et privilèges dans chacun des établissements d’où on le consulte,
d’autre part. Le professionnel référant peut ainsi s’ouvrir à toute une gamme de
services provenant d’autres professionnels spécialisés, et ce, dans toutes les
disciplines de la médecine. Le CMQ ouvre ainsi la voie à la consultation à distance
mais, en même temps, il augmente indirectement le niveau de responsabilités des
intervenants impliqués en télérnédecine. Les données actuelles sur la charge de
travail imposée au personnel hospitalier sont peu convaincantes par rapport â la
capacité des établissements de santé à absorber les nouvelles responsabilités
qu’impose l’utilisation de la télémédecine.
Selon le CMQ, la télémédecine en général n’est qu’un moyen de dispenser les
soins de santé. Par conséquent, la prodigalité des soins à distance n’enlève en rien â
la responsabilité du médecin face â son patient et face au diagnostic qu’il pose, ni au
lien solide qui lie le patient à son médecin. Les règles actuelles du Code de
déontologie des médecins (LRQ, chap. M-9) demeurent toujours valables.
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Qui est ce fameux médecin, le référant ou le consultant ? Qu’arrive-t-il si le
médecin consultant se trouve dans la ville A et que le patient se trouve dans la ville
B? Le manque de proximité entre le médecin et le patient ne remet pas en question la
responsabilité du médecin face à son patient. La distance enlève seulement la relation
humaine qui se crée dans une discussion face-à-face. L’interface électronique entre
les deux personnes ne transmet pas le lien non verbal qui se crée entre deux
personnes. Le niveau de confiance n’est nécessairement plus le même. Dans ce cas,
devons-nous redonner au patient la responsabilité qui liii est due face à sa santé ou
devons-nous la laisser au médecin, comme c’est le cas actuellement pour la majorité
des patients ? LI s’agit d’une question difficile à répondre. Qui est le meilleur juge dc
la santé d’un individu : l’individu lui-même ou son médecin traitant ? Le seul fait
d’accepter cette question comme pertinente nous indique qu’il faut réévaluer la
responsabilité de l’individu face à sa santé (White, 2002) et la responsabilité du
médecin face à sa relation avec le patient.
Le CMQ demeure prudent dans ses affirmations. II préfère sensibiliser ses
membres â la préservation de la relation patient-médecin lors de l’utilisation d’un
intermédiaire technologique au lieu d’imposer une ligne de conduite. L’inconfort du
CMQ face à cette question délicate est palpable.
Il est naturel de penser que la relation patient-médecin soit différente en
téléradiologie que dans d’autres disciplines de la médecine, puisque dans son travail
de tous les jours en radiographie. le radiologiste n’interagit pas directement avec le
patient, mais il répond à une requête de consultation demandée par le médecin
référant. Ceci est tout à fait différent pour les examens interventionnels en radiologie,
où la présence du patient et du radiologiste sur place est requise pour procéder à un
examen. De plus, parmi les trois modèles de téléradiologie présentés dans la
littérature, seul le télé-examen prend en charge le patient à distance, comme s’il est
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présent dans la salle d’examen. Dans ce cas, une relation patient-radiologiste est
établie et un diagnostic immédiat est exigé.
Au lieu de statuer sur l’existence d’une relation patient-radiologiste lors d’une
consultation en téléradiologie, particulièrement lorsque le radiologiste n’a jamais
contacté le patient, comme le font nos voisins américains (Berlin. 199$), ne serait-il
pas plus important d’insister sur la disponibilité du dossier antérieur du patient lors
d’une tétéconsultation en tétéradiologie? Ainsi, le radiologiste qui pratique la
téléradiologie pourrait consulter les images antérieures du patient lors de sa lecture
diagnostique, réduisant ainsi le risque de faux diagnostic. Il n’est pas certain que le
manque d’information pertinente au diagnostic puisse être pallié par une rencontre
entre le patient et le radiologiste. Dans la pratiqtie actuelle. le radiologiste qui lit des
radiographies ne voit jamais le patient, mais il a accès aux images antérieures par le
biais du dossier du patient. Il répond à une requête de consultation de la part du
médecin référant et non du patient. La téléradiographie ne modifie en rien les
méthodes de pratique actuelles de la radiologie. Alors, poLlrquoi insiste-t-on tant sur
la valeur médicale de la relation patient-radiologiste?
Pour les autres disciplines de la médecine, la relation patient-médecin
demeure en statu quo à l’intérieur du Québec. En est-il de même pour le médecin qui
se trouve à l’extérieur du Québec ? 11 est envisageable de penser qu’un médecin du
Québec réfère son patient à un médecin consultant de l’Ontario. Actuellement, tous
les médecins pratiquant au Québec qui ont obtenu leur licence canadienne de
pratique médicale ont le droit de pratiquer partout au Canada. Par contre, un médecin
ontarien qui n’a pas obtenu une licence de pratique au Québec ne peut pratiquer au
Québec, même si sa licence est reconnue partout ailleurs au Canada. À la défense du
médecin ontarien, nous pourrions affirmer qu’il n’y a pas de relation patient-médecin
si le médecin consultant se rapporte seulement au médecin québécois référant. Il
s’agirait d’une requête de consultation entre deux professionnels de la santé et non
d’une consultation médicale avec un patient. Avons-nous le droit de dévier la loi de
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cette manière, et de quelle loi s’agit-il exactement? Le Québec doit statuer sur les
privilèges médicaux hors Québec et sur les nouvelles responsabilités médicales des
professionnels, utilisateurs de la télémédecine.
Qualité de l’acte médical
Tous s’accordent à dire que les règles régissant actuellement la qualité de
l’acte médical doivent être suivies même en télémédecine. En effet, le moyen de
dispenser les soins ne devrait pas influer sur la qualité des services de santé offerts, ni
sur la qualité des actes professionnels posés.
En téléradiologie, la qualité de l’image transmise par réseau est un critère
légal important pour l’obtention dci diagnostic par le radiologiste. Lors d’une
poursuite en justice, la démonstration de la qualité de l’image numérïque devra être
faite, comparativement à l’image analogique. La qualité diagnostique de l’image
numérique devrait être au moins égale, sinon supérieure, à la qualité de l’image
analogique. Pour ce faire, le format d’image transféré par réseau ne devrait pas
permettre une modification de l’image. On constate que c’est ce que permet le format
DICOM. Une fois acquise. l’image DICOM ne peut être altérée. L’intégrité de
l’image telle qu’acquise et archivée au site transmetteur est donc respectée lors de la
transmission sur un réseau informatiqtie. Tous les fournisseurs de systèmes PACS
utilisent le format DICOM.
La qualité des services offerts inclut la possibilité de consulter et la
disponibilité du médecin consultant. Le cadre actuel de gestion de la qualité des
services médicaux et le cadre de la pratique médicale semblent tout à fait appropriés
à la pratique de la télémédecine. Il n’y aurait pas lieu de les changer. D’une part, le
radiologiste de garde doit pouvoir établir un diagnostic dans les délais prévus par le
cadre actuel de pratique, suite à la réception des images (Berger et Cepelewicz,
1996), et d’autre part, le médecin traitant doit avoir la possibilité d’établir facilement
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une requête de consultation, sachant que le médecin consultant est disponible au
moment de la demande de consultation. L’échec de consultation par le médecin
traitant est considéré comme une négligence professionnelle (Berger et Cepelewicz,
1 996), telle que prévue par le cadre actuel de ta pratique médicale.
Compétence en télémédecine
Il n’existe aucune donnée remettant en question la compétence des médecins
à pratiquer la tétémédecine. Même au Québec. les ententes inter-établissements
assument que la compétence des intervenants est adéquate.
Le Collège des médecins du Québec demeure prudent sur le sujet de la
compétence des médecins face à la technologie de télémédecine. Il ne fait que
sensibiliser les médecins qui désirent utiliser des moyens de télécommunication dans
te cadre de leur exercice professionnel pour qu’ils s’assurent d’avoir la compétence
requise pour le faire (Collège des médecins du Québec, 2000). Il laisse aux médecins
le soin de décider de leur propre compétence.
Dans le cadre d’une pénurie professionnelle, il est difficile de garantir que le
médecin prendra le temps nécessaire pour se faire former stir la bonne utilisation de
l’équipement de télérnédecine afin de fournir un service à distance dc la qualité
désirée par le milieu médical. Les techniques de télémédecine ne sont que des
moyens de faire cheminer l’information médicale d’un point à l’autre à l’intérieur du
réseau de ta santé. Le problème est d’asscirer une formation médicale contintie en
télémédecine afin de permettre à l’utilisateur d’acquérir les compétences nécessaires
à l’utilisation des techniques de télémédecine et de maintenir cette compétence avec
le temps. Or à qui revient le jugement de cette compétence ? À d’autres médecins ou
à des professionnels de l’informatique et de la réseautique? Peut-on laisser aux
médecins le loisir d’être juges et parties? Est-ce que les standards de compétence
suggérés aux utilisateurs de technologies de télémédecine par leur association
111
professionnelle peuvent toujours s’appliquer même dans les cas d’urgence où il
existe un manque de ressources ? Jusqu’où s’étend la compétence d’utilisation des
technologies de télécommunication en cas d’urgence médicale?
Ces questions sont difficiles à répondre et méritent une réflexion profonde de
la part des associations professionnelles.
Aspects légaux reliés à la téléradiologie
Données médicales et confidentialité
Dans les organismes publics au Québec, les règles de confidentialité et de
conservation des données cliniques sont bien encadrées par le Code civil dit Québec,
la Loi sur l’accès aux doc uments des organismes ptiblics et sur la protection des
renseignenlents personnels et la Loi sur les archives.
Le cadre de gestion des données numériques, incluant l’image radiologique,
est clair les données originales et celles qtIi ont servi à établir un diagnostic doivent
être accessibles en tout temps. Ceci implique que dans le cadre de la téléradiologie, le
centre référant doit conserver l’image originale pour une période minimale de 5 ans,
chez les adultes, et la rendre accessible en tout temps. Pour sa part, le centre
consultant doit conserver l’image sur laquelle le diagnostic a été posé pour une
période minimale de 5 ans, chez les adultes, et la rendre accessible en tout temps.
Cette règle de conservation des images médicales fait en sorte qu’il y a deux
réservoirs d’images, localisés dans deux établissements différents, éloignés l’un de
l’autre. Des problèmes d’identification unique des examens radiologiques pour un
même patient sont alors envisageables si ce patient consulte deux institutions
distinctes pour le même problème de santé. On peut se demander sil serait plus
judicieux d’utiliser un seul réservoir central pour archiver les données cliniques du
patient. Le Ministère de la santé et des services sociaux du Québec semble se poser la
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question puisqu’il travaille actuellement sur la possibilité d’établir un système
provincial de gestion des données cliniques. Ce dernier serait accessible aux 95
Réseaux locaux de santé qui sont actuellement mis en place à travers la province, par
le biais d’un portait provincial.
Pour satisfaire le cadre actuel de la Loi sur les archives concernant la
conservation de l’image numérique sur un médium indélébile et permanent, les
fournisseurs de PACS utilisent soit une cassette, un CD ou un DVD, selon le
fournisseur choisi, dans leur «juke-box» servant d’archives tong terme. Tous les
intervenants sont d’accord pour dire qu’il n’y a pas lieu de modifier le cadre de
gestion de la conservation des données cliniques puisque tous les fournisseurs de
technologies numériques s’y conforment déjà.
Par contre, selon le Chapitre 32 du Projet de loi N° 161, la numérisation de
l’information ne doit pas affaiblir le niveau de confidentialité des renseignements
détenus par un organisme public. Or, comment peut-on assurer la sécurité complète
des données médicales transmises sur un réseau de télécommunication ? Et qui est
responsable de l’assurance de la confidentialité des données médicales? Les règles
actuelles relatives à la confidentialité et à la sécurité de l’information médicale
imposent aux médecins la pleine responsabilité de la sécurisation de la transmission
des données cliniques sur un réseau de télécommunication, ce qu’entérine le CMQ.
Nos intervenants terrain ne sont pas d’accord avec cette approche en indiquant que la
confidentialité des données cliniques ne relève pas du médecin, mais plutôt du cadre
de gestion de la sécurité de l’établissement où il travaille.
Il semble clair qu’une telle responsabilité dépasse le champ de compétence
d’un utilisateur d’internet qui ne connaît pas les formats et modes de transfert des
informations médicales sur tin réseau national de télécommunication. Cependant.
l’utilisation d’un environnement sécurisé dans l’exercice de la télémédecine pourrait
être ta responsabilité du médecin utilisateur, puisqu’il peut exercer un contrôle sur
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cet environnement. Le médecin doit s’assurer que les cinq paramètres suivants sont
présents durant totites les étapes de l’exercice de la télémédecine:
I. la disponibilité des données et des systèmes;
2. l’intégrité des données;
3. la confidentialité des données;
4. l’identification des utilisateurs:
5. la non-répudiation des transactions, c’est-à-dire l’assurance que toute
transaction soit enregistrée et propice au retraçage.
Cette responsabilité particulière du médecin ne tient pas en compte te
transfert des données sur un réseau informatique. Or, à qui doit revenir la
responsabilité de la sécurité du transfert des données cliniques sur un réseau? Au
fournisseur du réseau ? Au responsable des systèmes informatiques des
établissements? À l’établissement où l’utilisateur travaille? La littérature semble
indiquer qtie nous évoluons vers un système de partage des responsabilités par tous
les intervenants directement impliqués dans les activités de télémédecine. D’ailleurs.
la Direction des technologies de l’information au MSSS du gouvernement du Québec
a partiellement répondu à ces questions.
Le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) du Québec a créé un
réseau de distribution de l’information clinique isolé des atitres réseaux existants
comme le WWW (World Wide Web). C’est le réseau RTSS (Réseau de
télécommunication socio-sanitaire). Ce réseau n’est actuellement accessible qu’aux
professionnels travaillant dans les institutions publiques de santé. Le nom de l’usager
et son mot de passe suffisent pour accéder au réseau. Les données transmises sont
encryptées de manière à ce qu’elles ne puissent pas êtres décodées par les fureteurs
habituellement disponibles sur le marché. En créant l’intranet RTSS, le MSSS a pris
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la responsabilité de la sécurisation des données cliniques qui voyagent sur son réseau
RTSS. Il s’assure, par les Technocentres national et régional, de connaître les modes
de capture et de transmission de toutes les modalités qui sont branchées sur le RTSS.
De plus, il exige que toute nouvelle modalité qui sera branchée sur le réseau soit
d’abord certifiée par un organisme responsable, indépendant, qui se rapporte
directement au ministère (Projet de loi No 161, Chapitre 32. 2001). Ainsi, en
empêchant quiconqtie d’entrer sur le RTSS. le MSSS se rend conforme à l’article 19
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui stipule qu’aucun
renseignement ne peut être retiré du dossier clinique sans le consentement de
l’individu concerné (Commission d’accès à l’information du Québec, 1992). Tout
utilisateur qui choisit d’utiliser un réseau autre que le RTSS pour transmettre des
données cliniques est pleinement responsable de la sécurité de ces données.
L’accès à un réseau isolé, comme le RTSS, ne semble pas suffisant pour
totalement sécuriser les données qui y sont accessibles. Chaque établissement qui est
branché sur ce réseau a sa part de responsabilité. II doit s’assurer de l’intégrité de
chaque utilisateur. Il revient donc au service informatique de l’établissement
d’appliquer les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données qui sont
accessibles sur le réseau. La Commission d’accès à l’information du Québec a mis
sur pied toute une série de mesures permettant d’augmenter la sécurité des données
en contrôlant l’accès au réseau RTSS (Commission d’accès à l’information du
Qtiébec, 1992). Un exemple est le changement trimestriel des mots de passe des
usagers et l’engagement de chaque usager à ne pas divulguer ou prêter les données
qui lui sont accessibles. Il assume donc sa responsabilité personnelle.
Les règles de sécurité mises de l’avant par le gouvernement du Québec ne
diffèrent pas de celles émises par d’autres pays comme les États-Unis. Il est de la
responsabilité du fournisseur de services de télécommunication d’assurer la sécurité
des données qui voyagent sur son réseau (Berger et Cepelewicz, 1996). Les moyens
utilisés sont : niots de passe, encryptage des données, carte oci clé de sécurité et
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logiciels de surveillance des inscrits et du trafic réseautique. Le niveau de sécurité
des informations est la responsabilité de l’établissement puisqu’il est intimement lié
aux règlements et politiques du plan directeur de la gestion de l’information mis en
place par l’établissement de santé.
En conséquence. la responsabilité de la sécurisation des données cliniques
serait partagée entre les différents intervenants du réseau de santé québécois: le
ministère, les établissements et les utilisateurs. Cette distribution de la responsabilité
vient contredire la position des associations médicales qui mettent sur les épaules des
médecins toute la responsabilité de la sécurisation et la confidentialité des données
cliniques. En fait, l’approche distribuée est bonne pour le médecin puisqu’il peut se
concentrer davantage à soigner ses patients plutôt que de perdre son temps à régler
des problèmes techniques qui relèvent des experts en informatique et des archives
médicales. La distribution des responsabilités «imposées » par le gouvernement du
Québec remet à chaque intervenant de la télémédecine sa juste part de responsabilité.
Responsabilité professionnelle et consentement
Les informations obtenues. tant de la littérature que des réponses de nos
experts locaux, indiquent que le médecin qui a recours à la télérnédecine assume le
même niveau de responsabilité qu’il assume habituellement dans ses autres activités
professionnelles et qtie les standards actuels de qualité de la pratique médicale
doivent être respectés en télémédecine. Les obligations dci médecin ne sont nullement
dépendantes des technologies utilisées, mais elles sont directement liées à la qualité
de l’acte médical. Le médecin demeure le seul responsable de son jugement
professionnel et de la qualité de l’information qu’il utilise. Le médecin référant
demeure responsable de son patient et le médecin consultant demeure responsable du
diagnostic qu’il formule et du traitement qu’il recommande, même si l’activité est
effectuée à distance. Il serait professionnellement et légalement négligent de la part
d’un médecin d’offrir des services médicaux qui sont de qualité inférieure aux
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standards actuels, sous prétexte d’utiliser des équipements de performance inférieure
oti sous prétexte d’un manque de compétence de l’opérateur de l’équipement
(exemple: appareil de radiographie. lecteur de plaques numériques, équipement de
télémédecine).
Les données de la littérature s’accordent avec les réponses de nos experts
concernant l’assurance de la part du médecin consultant que toutes les informations
qu’il reçoit lui permettent de poser son acte professionnel. Si ce n’est pas le cas, il
doit aviser le médecin référant des limites de la qualité des informations qui lui sont
transmises. Sinon, il s’expose à un risque médico-légal d’incapacité de traiter ou de
poser un diagnostic. Le médecin, qu’il soit référant ou consultant, doit prendre
conscience que l’utilisation de la télémédecine augmente le risque d’échec de
respecter ses obligations envers son patient et de réduction de la qualité de l’acte
médical par l’utilisation d’un outil qui n’est pas tout à fait approprié à l’usage qu’il
en fait. La téléradiologie est une modalité propice à augmenter le risque d’un faux
diagnostic ou de manquer le diagnostic par un accès insuffisant à l’information
complémentaire paraclinique.
Il en est de même pour la télémédecine en général. Elle peut augmenter le
risque médico-légal en réduisant la capacité du médecin à effectuer ses tâches
adéquatement. Les avantages de la télémédecine ne sont possibles que si les services
offerts sont de qualité égale ou stipérieure aux standards actuels et si les obligations
du médecin demeurent les mêmes qu’actuellement. Puisqu’il peut être difficile de
respecter ces deux conditions simultanément, il est suggéré par les organismes
professionnels d’aviser le patient des limitations de la télérnédecine afin d’obtenir
son consentement éclairé.
Actuellement, à part le consentement aux soins de base que le patient signe à
son entrée à l’hôpital, seuls des examens spéciaux, à caractère invasif, exigent le




pour lui faire des examens parce que les cliniciens assument que le patient est
consentant puisqu’il a signé le consentement aux soins de base. En fait, le médecin,
selon la littérature, ou l’établissement, selon nos experts, devrait aviser le patient des
limitations de la technique utilisée et demander son consentement éclairé. Mais,
habituellement, le patient ne remet pas en question les décisions prises par son
médecin, ni les technologies utilisées par l’établissement.
La lecture sur place des images radiographiques n’exige pas le consentement
du patient. Alors pourquoi doit-on exiger le consentement du patient pour lire à
distance ces mêmes images de radiographie? Doit-on demander le consentement du
patient pour toutes les activités de télémédecine ? Si oui, qui doit le faire? Le
médecin ou l’établissement? Ne s’engouffre-t-on pas dans des procédures
administratives qui pourraient s’avérer inutiles ? Dans le cas contraire, quelles
seraient les activités de télémédecine qui exigeraient le consentement du patient
avant de les effectuer?
Ces questions n’ont pas encore été débattues dans le cadre de l’utilisation de
la télémédecine au Québec. Cependant, les données de la littérature et l’avis de nos
experts s’accordent à dire qu’au moment où il y a un risque de diminution de la
qualité de service ou de l’acte médical posé, le patient doit être avisé afin qu’il donne
un consentement éclairé. Les réponses aux questions posées plus haut pourraient être
une aide à l’identification des responsabilités des professionnels de la santé dans le
contexte de la télémédecine.
La responsabilité de l’acte médical en télémédecine est aussi l’affaire des
autres intervenants directement impliqués en télémédecine. La littérature soulève ce
point de façon éloquente. Certains auteurs indiquent que l’établissement a aussi sa
part de responsabilité dans l’exécution d’un l’acte médical. D’abord, il doit remplir
ses obligations de moyens et de résultats pour permettre aux cliniciens d’effectuer
leur travail (Blaikie, 1 999) et il doit aussi fournir un milieu de travail adéquat et
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sécuritaire. Ensuite, il est responsable des actes médicaux qui sont posés à l’intérieur
de ses murs (Collège des médecins du Québec, 2000). Mais, en pratique,
l’établissement ne peut pas contrôler toutes les étapes d’une consultation en
télémédecine. La sécurité du réseau inter établissement et la relation patient-médecin
ne sont pas sous le contrôle de l’établissement. Alors, la responsabilité de l’acte
médical en télémédecine devrait être partagée non seulement entre les professionnels
de la médecine et les établissements, mais aussi entre le fabricant des appareils
utilisés, et les fournisseurs de services réseautiques. Chacun devrait être responsable
de la composante de l’acte médical posé en télémédecine, selon son expertise et son
niveau d’implication. Cette répartition de la responsabilité décrite par Pickett et van
der Heide semble tout à fait logique considérant la complexité technologique
qu’exige la télémédecine (Pickett et van der Heide, 1999).
Or, considérant ces divers niveaux de responsabilité, est-ce le devoir du
médecin consultant de s’assurer de l’intégrité de toute la chaîne de télérnédecine,
comme le mentionne le Collège des médecins du Québec (CMQ)? D’après certains
spécialistes dans le domaine (Pickett et van der Heide, 1999), le médecin n’a pas
l’expertise nécessaire pour juger de l’intégrité de toutes les composantes qui rendent
accessibles les données cliniques. Cette question mérite d’être débattue par les
associations de professionnels qui sont directement impliquées en télémédecine,
incluant le CMQ.
Il semble clair que tous les intervenants en télérnédecine ont des obligations
bien établies qui doivent être respectées. Mais, qu’en est-il du patient? Le patient est
aussi un intervenant important en télémédecine, que ce soit en téléradiologie ou dans
d’autres disciplines de la télémédecine. En tant qu’intervenant, le patient a lui aussi
sa part de responsabilités; n’a-t-il pas le devoir d’éducation ? Ne doit-il pas être
capable de comprendre le rôle des technologies de télécommunication dans la
pratique de la médecine ? Et les risques qui y sont associés ?
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Le Collège des médecins dti Québec, les diverses associations médicales, les
Conseils des médecins, dentistes et pharmaciens des établissements et des
représentants du public devraient procéder à l’étude de l’évaluation des actes de
l’étude télémédecine posés à l’intérieur du Québec afin d’établir le niveau réel de
responsabilité de tous les intervenants, le patient compris.
Constats
La télémédecine est devenue une réalité dont l’ampleur croît avec l’évolution
technologique et l’intérêt des médecins et du public. Cette nouvelle application
médicale de l’informatique et des technologies de télécommunication améliore
incontestablement la qualité des soins aux patients qui demeurent dans une région en
pénurie de professionnels de la santé. Cependant. cette notivelle application médicale
de l’informatique soulève un questionnement concernant la capacité des
professionnels de dispenser des soins d’aussi bonne qualité qu’actuellement à des
malades distants au meilleur de leur connaissance et expertise.
Il semble clair qtie l’utilisation de la télérnédecine ne doit pas changer la
responsabilité professionnelle et légale des intervenants en santé, ni sur la sécurité et
la confidentialité des données cliniques, incluant l’image radiologique. Par contre,
elle exige d’autres intervenants (établissements de santé, services informatiques,
fabricants, fournisseurs de réseaux de télécommunication) un partage des
responsabilités avec les intervenants en santé.
L’utilisation de la télémédecine insiste davantage sur l’obtention du
consentement éclairé du patient s’il persiste le moindre doute d’une réduction de la
qualité de service ou de la qualité de l’acte professionnel.
La téléradiologie est lapplication de la télémédecine qui s’est le plus
développée au cours des dernières années, plus particulièrement depuis l’installation
des PACS. Notre réflexion sur le sujet montre que beaucoup de questions demeurent
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encore sans réponse, mais plusieurs groupes de travail s’affairent à y répondre.
Cependant, notre recherche d’information en provenance de la littéraire et les
entrevues effectuées auprès de nos experts locaux nous amènent à suggérer les cinq
points suivants:
1. les médecins qui veulent pratiquer la télémédecine devraient contacter le
Collège des médecins du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du
Qitébec. leur association professionnelle (ex: l’Association des radiologistes
du Québec) ainsi que leur compagnie dassurance professionnelle pour
connaître leur position officielle sur la télésanté et la télérnédecine, leur
juridiction de pratique, leur responsabilité professionnelle et l’étendue de leur
protection professionnelle;
2. les associations professionnelles devraient informer leurs membres sur
l’avancement des travaux concernant la télémédecine et sur l’évolution des
technologies de télécommunication;
3. les médecins désireux dutiliser la télémédecine dans leur pratique devraient
se faire former sur l’utilisation adéquate de l’équipement par des
professionnels compétents en informatique et en télécommunication;
4. le public devrait être informé sur l’évolution de la télémédecine, sur les
limites de cette dernière et sur les conséquences de son utilisation;
5. l’implantation d’une technologie de télémédecine devrait inclure les réponses
à un questionnaire traitant des considérations d’ordre technique et
organisationnel jugées importantes par les experts en télésanté par rapport à
l’utilisation de cette technologie.
Dans le contexte de la téléradiologie, les considérations traitées dans ce
mémoire nous permettent de dresser la liste suivante de questions:
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1. Est-ce que l’établissement possède un plan directeur en matière de
sécurisation des données cliniques? Si oui, suivre les règles de gestion
du plan, sinon, suivre les règles du plan global de gestion de la sécurité
des données cliniques émis par le Ministère de la santé et des services
sociaux du Qtiébec.
2. Est-ce qtie l’entente de service comprend des modalités de consentement
du patient pour l’utilisation de la téléradiologie ?
3. Quelles sont les modalités de formation des médecins pour asscirer la
bonne utilisation de l’équipement de téléradiologic?
4. L’établissement a-t-il prévu un protocole de contrôle de la qualité de
l’équipement installé afin de s’assurer que
a. l’équipement est pleinement fonctionnel en tout temps, et
b. les données transférées ne sont pas altérées par le processus de
transfert?
5. Quelles sont les règles de conservation des données cliniques et des
images radiologiques du patient?
6. L’équipement de téléradiologie est-il branché au PACS de
l’établissement?
La télémédecine évolue rapidement. Son utilisation ne pourra être efficace
que si les professionnels des disciplines concernées travaillent en équipe et qu’ils
consentent à la responsabilité partagée et à la formation continue sur les modes
d’utilisation des technologies implantées.
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Conclusion
Le contenu de ce mémoire comprend deux parties. La première est une
évaluation formelle de l’efficacité pratique d’un équipement de téléradiologie
composé d’un numériseur de films et d’un système de visualisation des images. La
seconde est une constatation des principales préoccupations reliées à l’implantation
d’une technologie de téléradiologie, voire même de télémédecine, dont l’efficacité a
déjà été démontrée. Cette seconde partie complémente la première et permet
d’élaborer une liste de questions dont les réponses pourraient faciliter le processus
d’implantation d’une technologie de téléradiologie dans un établissement de santé.
Les résultats de cette étude indiquent qu’un système constitué d’un
numériseur de films et d’un ordinateur permettant la visualisation des images
numérisées peut être utilisé dans un contexte de téléradiologie. Nous constatons que
la capacité des radiologistes participant à ce projet à identifier des anomalies sur les
images numérisées avec ce système est comparable à leur capacité d’identifier ces
mêmes anomalies sur les films originaux. La technologie que nous avons testée
remplit donc l’objectif visé de qualité diagnostique des images radiologiques à la
condition qu’elle soit un système linéaire parfaitement calibré et ajusté.
L’avènement des PACS et de la conformité DICOM a rendu quasi inutile
l’application de la théorie des systèmes linéaires à la radiologie numérique. En effet,
la courbe DICOM appliquée â l’image numérique avant son affichage à l’écran
impose et limite la qualité des images lues par les radiologistes. Par contre, la courbe
DICOM devient tin standard dans le domaine de l’imagerie numérique, mais elle ne
s’applique pas nécessairement aux systèmes de numérisation des films plus
modestes. La méthodologie que nous proposons ici est une alternative à la courbe
DICOM. car elle produit des images de qualité diagnostique, interprétables au même
titre que les images DICOM.
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Cette étude nous a permis aussi de constater que les radiologistes plus
familiers avec l’utilisation de l’ordinateur ont été plus aptes à utiliser ce système
rapidement que les autres. Ceci nous indique que parmi les quatre considérations
techniques et organisationnelles jugées importantes par les professionnels
directement impliqués dans l’implantation d’une technologie de téléradiologie, la
formation des utilisateurs devrait partager le premier rang avec la sécurisation des
données cliniques.
L’idée de partager la responsabilité de la sécurité de l’information transigeant
sur le réseau de télécommunication entre les utilisateurs, les établissements de santé,
les fabricants d’équipements réseautiques et les fournisseurs de réseaux de
télécommunication est intéressante parce que chacun devrait être responsable de la
composante de l’acte médical posé en téléradiologie, selon son expertise et son
niveau d’implication. Ceci devrait faire partie du protocole d’entente inter
établissement à signer avant de débuter l’offre de service.
Le consentement du patient à utiliser la téléradiologie comme moyen
diagnostique est sujet à débat. La lecture des images radiologiques fait partie des
soins de base consentis par le patient à son entrée à l’hôpital. De plus, la qualité du
service de radiologie ne doit pas être diminuée par Futilisation de la téléradiologie.
Les risques d’utiliser la téléradiologie dans l’environnement considéré doivent être
évalués lors de l’implantation de la technologie.
L’ensemble des éléments discutés dans ce mémoire nous permet de conclure
que l’implantation adéquate d’une technologie de téléradiologie ne peut être
complétée sans d’abord démontrer l’efficacité pratique de la technologie, puis
répondre aux interrogations qu’imposent les quatre considérations jugées importantes
par les professionnels de la santé directement impliqciés en téléradiologie, tout en
respectant l’environnement auquel la technologie est destinée.
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Pneumothorax & emphysème Pneumothorax & fracture de côtes
Insuffisance cardiaque Tumeur & fractures de côtes
OEdème pulmonaire Opacités alvéolaires diffuses
Stade précoce de pneumothorax Infection pleurale & fracture de côtes
Pneumonie avec accumulation de liquide pleural
Dislocation de l’épaule droite avec fracture de la clavicule
Normal (4)
Os (2$)
Épaule & clavicule Thorax & côtes & rachis dorsal
Coude Poignet & main











Anomalies sur image numérique Cocher
Opacités alvéolaires dans le poumon droit
Cicatrice à l’apex cardiaque
Anomalies supplémentaires sur image analogique
Comparaison de l’image numérique par rapport à l’image analogique
Moins bon Égal Meilleur
--
- o + ++
Identification de l’anomalie
Confort I Confiance diagnostique
Parenchyme_pulmonaire
Lignes médiastinales & transparence_rétrocardiaque
Cage_thoracique
















Anomalies sur image numérique Cocher
Fractures portion inférieure des vertèbres D6, D$ — Dl 2
Air rétropéritonéal
Anomalies supplémentaires sur image analogique
Comparaison de l’image numérique par rapport à l’image analogique
Moins bon Égal Meilleur
--






















Anomalies sur image numérique Cocher
Scoliose dorsolombaire gauche positionnelle
Spina bifida occulta
Anomalies supplémentaires sur image analogique
Comparaison de l’image numérique par rapport à l’image analogique:
Identification de l’anomalie
Confort I Confiance diagnostique




















Annexe 3 : Questionnaire
QUESTIONNAIRE
L’ÉTHIQUE MÉDICALE EN TÉLÉRADIOLOGIE
De quelle manière léthique médicale peut imposer ses règles afin de garantir
la confidentialité de I’information clinique transférée sur réseau avec l’image
radiologique?
• Quelle est la qualité de la relation patient-médecin dans l’utilisation de la
télémédecine?
• Quels sont les critères de qualité de l’acte médical en télémédecine?
• Quelle est la responsabilité du médecin référant face au patient?
• Quelle est la responsabilité du radiologiste consultant distant face au même
patient?
ASPECTS LÉGAUX RELIÉS À LA TÉLÉRADIOLOGIE
Responsabilité légale des intervenants face au concentement et à la
confidentialité des données cliniques
• Doit-on demander le consentement du patient avant dutiliser la
téléradiologie?
• Comment le médecin peut assurer la confidentialité des données cliniques
qu’il envoie ou qu’il reçoit par le biais de la télémédecine?
13$
Responsabilité légale des centres hospitaliers par rapport au lieu de
conservation des données cliniques
• Où sont conservées les données cliniques et l’image radiologique d’un patient
dans un contexte de lecture à distance des images radiologiques ?
• Le rapport médical numérique est-il légalement accepté dans le réseau de la
santé?
Responsabilité légale du radiologiste au niveau de l’acte médical
• Quelle est la responsabilité légale actuelle du radiologiste face à l’acte
médical de lecture d’une image pour fins de diagnostic?
• Est-ce que cette responsabilité est toujours maintenue lorsque l’examen est
effectué dans un centre hospitalier externe et que l’image lue est virtuelle ?
C
Ô
